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El objetivo de este trabajo es demostrar la viabilidad de obtener ima´genes me´dicas con protones,
utilizando detectores de Silicio multisegmentados y una agrupacio´n de 4 detectores de centelleo de
alta resolucio´n. Esto solucionara´ los problemas derivados de utilizar ima´genes obtenidas con rayos X
para planificar tratamientos con haces de protones, que es lo que se hace en la actualidad. Para ello
se han disen˜ado dos experimentos a partir de simulaciones Monte Carlo con Geant4. El primero de
ellos ha servido como prueba de concepto: fantoma sencillo cuasi-bidimensional (espesor ∼ 0.7mm)
y un haz de protones de 10 MeV con el que se ha estudiado la resolucio´n espacial de los detectores
empleados y la sensibilidad en energ´ıa que se obtiene cuando los protones atraviesan materiales de
diferente densidad. En el segundo disen˜o de experimento se han utilizado protones de mayor energ´ıa
(100-150 MeV) y un fantoma cil´ındrico de 6 cm de dia´metro, que nos acerca ma´s al caso me´dico.
A partir de los resultados obtenidos de las simulaciones se han reconstruido las ima´genes de los
fantomas para ambos experimentos con la ma´xima granularidad posible y se han comparado con las
ima´genes obtenidas a partir de los datos del experimento real. Gracias a los disen˜os empleados y a
los algoritmos desarrollados para el tratamiento de datos, correccio´n y reconstruccio´n de imagen ha
sido posible distinguir las formas de los diferentes patrones utilizados as´ı como los materiales que
los componen a partir de la energ´ıa que han depositado los protones en el sistema de detectores,
respaldando la viabilidad de ambos experimentos. Estos resultados corroboran que la instrumentacio´n
nuclear de vanguardia puede contribuir a mejorar las condiciones de diagno´stico en el campo de la
protonterapia.
1. Introduccio´n
Hoy en d´ıa, el conocimiento que se tiene de co´mo interacciona la radiacio´n con la materia ha hecho posible
desarrollar te´cnicas me´dicas que pueden conseguir resultados que antan˜o no eran posibles. Desde las
primeras radiograf´ıas (1895), hasta los estudios ma´s actuales en hadronterapia se han producido grandes
avances tanto en instrumentacio´n como en la metodolog´ıa para minimizar los riesgos y optimizar los
resultados. Estos avances nos han llevado a conseguir resultados muy positivos a la hora de diagnosticar y
tratar enfermedades como el ca´ncer. Y a medida que los avances tecnolo´gicos son cada vez mas sofisticados
profundizamos en la cura de casos ma´s complicados y de forma ma´s efectiva.
En este trabajo se utiliza la potencia de la instrumentacio´n nuclear y los me´todos de simulacio´n
Monte Carlo para tratar de conseguir ima´genes que sean aplicables en el campo de la protonterapia,
una de las te´cnicas de tratamiento tumoral que se ha ido desarrollando en los u´ltimos an˜os como alternativa
ma´s efectiva y con menores efectos adversos a la radioterapia convencional con fotones.
1.1. Interaccio´n radiacio´n-materia.
Llamamos radiacio´n a la propagacio´n de energ´ıa en forma de ondas electromagne´ticas o de part´ıculas
(fotones,electrones, protones, neutrones, part´ıculas α, etc). Si la energ´ıa es lo suficientemente alta como
para producir ionizaciones del medio que atraviesa se denomina radiacio´n ionizante.
1.1.1. Fotones. Atenuacio´n.
Los fotones pueden interaccionar con la materia principalmente de 3 formas [13] (Fig. 1.1):
Figura 1.1: Representacio´n esquema´tica del efecto fotoele´ctrico (izquierda), la dispersio´n Compton (cen-
tro) y la produccio´n de pares (derecha). Imagen tomada de Ref. [14]
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Efecto fotoele´ctrico: el foto´n transmite toda su energ´ıa a un electro´n de los a´tomos del medio. Este
electro´n escapa del a´tomo al que pertenec´ıa y viaja por el material depositando su energ´ıa hasta
que se frena.
Dispersio´n Compton: el foto´n colisiona inela´sticamente contra un electro´n del material, cedie´ndole
parte de su energ´ıa y siendo desviado. De nuevo, el electro´n depositara´ su energ´ıa en el material y
el foto´n resultante podra´ realizar nuevas dispersiones Compton, absorberse por efecto fotoele´ctrico
o escapar del material.
Produccio´n de pares: si la energ´ıa del foto´n es superior a 1022 keV puede decaer esponta´neamente
en un electro´n y un positro´n. El electro´n deposita su energ´ıa en el material mientras que el positro´n
se aniquila con un electro´n del medio, produciendo 2 fotones de 511 keV que son emitidos en
direcciones opuestas. Estos fotones pueden escapar del material, interaccionar por efecto Compton
o fotoele´ctrico.
En la Figura 1.2 se presenta la probabilidad de que ocurran los efectos descritos anteriormente en funcio´n
de la energ´ıa del foto´n y el nu´mero ato´mico Z del material.
Figura 1.2: Representacio´n de la probabilidad de efecto fotoele´ctrico, dispersio´n Compton y produccio´n
de pares en funcio´n de la energ´ıa del foto´n y la Z del material. Imagen tomada de Ref. [18]
A nivel macrosco´pico, cuando un haz de fotones incide sobre un material, lo que observamos es un proceso
de atenuacio´n, es decir, el nu´mero de fotones que salen del material es menor que el nu´mero de fotones
que entran (Fig. 1.3) debido a que gran parte se dispersan o absorben, siguiendo un comportamiento
definido por la ley de atenuacio´n de fotones (ec. 1.1).
Figura 1.3: Atenuacio´n de fotones al atravesar un material.
N(x) = N0e
−µx (1.1)
Donde N0 es el nu´mero de fotones que entran en el material, µ es el coeficiente de atenuacio´n lineal del
material, x es la longitud del medio que atraviesan los fotones y N(x) es el nu´mero de fotones que llegan
al otro extremo del material.
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1.1.2. Part´ıculas cargadas. Poder de frenado.
Cuando una part´ıcula cargada atraviesa un material pueden producirse dos tipos de efectos: reacciones
nucleares, si las energ´ıas son lo suficientemente altas como para que la part´ıcula cargada supere la barrera
de Coulomb del material a atravesar e interaccione directamente con el nu´cleo ato´mico; o interacciones
Coulombianas con los electrones del medio, si la energ´ıa del proyectil no es lo suficientemente elevada
como para atravesar la barrera Coulombiana [3]. Las energ´ıas de intere´s en protonterapia oscilan entre
60 y 230 MeV/u, lo que se corresponde con el rango de energ´ıas donde encontraremos principalmente
interacciones Coulombianas.
Las principales formas de interaccio´n Coulombiana son:
Colisiones ela´sticas con los nu´cleos del medio, es decir, la part´ıcula “choca” contra la barrera de
Coulomb y se produce una transferencia de energ´ıa y un cambio en la trayectoria de la part´ıcula
incidente. No hay alteraciones ato´micas o nucleares, ma´s que una pequen˜a energ´ıa de retroceso del
nu´cleo.
Colisiones inela´sticas en las que se cede energ´ıa a los electrones ato´micos del material, produciendo
excitaciones, ionizaciones o disociaciones.
Emisiones radiativas en las que se produce radiacio´n electromagne´tica en forma de fotones por efecto
Bremsstrahlung, que se produce al curvar o frenar la trayectoria de una part´ıcula cargada.
El poder de frenado se define como la media de la energ´ıa perdida por unidad de longitud cuando
una part´ıcula cargada atraviesa un material y sucede como resultado de las tres interacciones descritas
anteriormente (ec. 1.2).



















Donde Sel es el poder de frenado causado por las interacciones Coulombianas con los electrones del medio,
Snuc es el producido por las colisiones ela´sticas con los nu´cleos del medio y SBremss esta´ relacionado con
la emisio´n de radiacio´n de frenado [4, 5].
Para protones, la contribucio´n predominante al poder de frenado total procede del poder de frenado
























Donde A es el nu´mero ma´sico de los elementos del medio, NA es el nu´mero de Avogadro, re es el radio
cla´sico del electro´n, mec
2 es la energ´ıa-masa en reposo del electro´n, Tmax es la energ´ıa ma´xima que puede
transferir el proto´n a un electro´n del medio tras la colisio´n, Z es el nu´mero ato´mico del material, z es
la carga del proto´n en unidades de carga del electro´n, I es el potencial medio de ionizacio´n del material,
γ = E/mc2, β2 = 1− (1/γ2), δ es la funcio´n de efectos de densidad, Ce es la funcio´n de correccio´n capas
y F engloba correcciones de orden mayor.
En base a todo esto, cuando una proto´n entra en un material interacciona con varios electrones y en cada
colisio´n transmite energ´ıa a estos electrones, causando la excitacio´n o, si transmite la suficiente energ´ıa,
ionizacio´n del medio. Como resultado de estas colisiones la energ´ıa cine´tica del proto´n va disminuyendo.
La energ´ıa ma´xima que puede ser transferida de una part´ıcula de masa m con energ´ıa cine´tica E a un
electro´n con masa m0 en una colisio´n es aproximadamente 1/500 de la energ´ıa de la part´ıcula por nucleo´n
[3]. Debido a la pequen˜a fraccio´n de la energ´ıa total que se transfiere, el proto´n pierde su energ´ıa en
muchas interacciones mientras pasa a trave´s del material absorbente, lo que hace que se vaya frenando
lentamente hasta que se para.
La trayectoria del proto´n no se ve significativamente desviada por los electrones del medio, debido a su
diferencia de masas. En colisiones particularmente cercanas puede darse que el electro´n arrancado tenga la
suficiente energ´ıa cine´tica para producir ionizaciones secundarias. El rango de estos electrones ionizantes
secundarios (rayos delta) es muy corto comparado con la part´ıcula principal, por tanto, las ionizaciones
secundarias se forman cerca de la trayectoria primaria. La distribucio´n de la energ´ıa depositada en el
medio a lo largo de la trayectoria recorrida por part´ıculas cargadas (o radiacio´n ionizante, en general) se
representa con lo que se conoce como curva de Bragg (Fig 1.4).
6
1.2 Radioterapia convencional, protonterapia y hadronterapia. 1 INTRODUCCIO´N
Figura 1.4: Distribucio´n de la energ´ıa depositada en el material en funcio´n de la longitud atravesada por
la part´ıcula cargada.
El pico pronunciado que puede apreciar en las curvas de Bragg se conoce como pico de Bragg. Este se
produce debido a que la seccio´n eficaz de la interaccio´n de una part´ıcula cargada con el medio es mayor
a medida que decrece la energ´ıa de la part´ıcula. Para protones, este pico de Bragg se produce justo antes
de pararse por completo.
1.2. Radioterapia convencional, protonterapia y hadronterapia.
Las formas tan particulares en las que la radiacio´n interacciona con la materia hace que sea interesante
su uso para ciertos tratamientos me´dicos y te´cnicas de diagno´stico. Concretamente en el campo de la
oncolog´ıa se utilizan los fotones emitidos por la aniquilacio´n de electrones y positrones para localizar
tumores (PET), se estudia la atenuacio´n de fotones de cierta energ´ıa para tomar ima´genes del interior del
cuerpo humano (TAC) o se utiliza radiacio´n ionizante para ionizar los a´tomos que componen las ce´lulas
que forman un tumor y as´ı destruirlas (radioterapia) entre otras te´cnicas.
Esta destruccio´n celular como consecuencia de las ionizaciones producidas en el tejido vivo fue lo que
motivo´ el desarrollo de la radioterapia para el tratamiento de ce´lulas tumorales. Sin embargo, como hemos
visto en la seccio´n anterior, la forma en la que interacciona la radiacio´n ionizante con la materia depende
de si utilizamos fotones o part´ıculas cargadas1.
Las consecuencias, a nivel de tratamiento, de que los fotones se atenu´en y las part´ıculas cargadas se
frenen se evidencian cuando estudiamos la energ´ıa depositada en el tejido vivo (dosis) en funcio´n de la
profundidad que alcanza la radiacio´n (Fig. 1.5).
Figura 1.5: Dosis en funcio´n de la profundidad en agua para fotones, protones e iones de carbono. [6]
En radioterapia convencional2 la mayor parte de la energ´ıa se deposita a la entrada, sufriendo una
alta dosis de radiacio´n el tejido sano que se encuentra entre la piel y el tumor del paciente. Utilizando
te´cnicas como la protonterapia o hadronterapia3 la dosis ma´xima se produce al final del recorrido,
consiguiendo que la energ´ıa depositada sea mı´nima en tejido sano y ma´xima en la zona tumoral. Sin
embargo, los iones de carbono tienen una pequen˜a dosis de salida mas alla´ del pico de Bragg, debido
1A partir de este punto consideraremos part´ıculas cargadas aquellas de masa mayor a la del electro´n.
2Se considera radioterapia convencional a las te´cnicas que involucran rayos X o electrones.
3En protonterapia se utilizan exclusivamente protones para realizar los tratamientos, mientras que el te´rmino hadron-
terapia es ma´s general e implica diversos iones pesados para el tratamiento. Entre ellos, los iones de carbono son los ma´s
estudiados actualmente.
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a fragmentos producidos en reacciones de fragmentacio´n. Cabe destacar que los protones tienen una
dispersio´n lateral final mayor que la que producir´ıa un haz de fotones de la misma anchura. Debido a la
estrecha regio´n en la que se localiza el pico de Bragg, es muy importante ser precisos al predecir el rango
del proto´n y la posicio´n del pico de Bragg, ya que una incertidumbre alta ser´ıa fatal para el paciente.
Para reducir al mı´nimo esa incertidumbre y explotar por completo las ventajas de la protonterapia se
tiene que conocer muy bien co´mo se deposita esa energ´ıa en el cuerpo humano y do´nde queremos que se
deposite la mayor cantidad de dosis. Para ello es necesaria, entre otras cosas, una imagen precisa de la
zona que queremos tratar. En este trabajo estudiaremos la viabilidad de obtener ima´genes me´dicas con
protones en lugar con fotones para reducir la incertidumbre en la dosis depositada por unidad de longitud
y, consecuentemente, la posicio´n del pico de Bragg para protones adema´s de evitar que se utilicen diferentes
part´ıculas que interaccionan de formas distintas con la materia que, como veremos a continuacio´n, lleva
asociados diversas complicaciones.
1.3. Imagen me´dica. Imagen con protones.
Actualmente se utilizan diferentes te´cnicas o combinaciones de te´cnicas que nos permiten obtener ima´genes
del interior del cuerpo humano. Estas ima´genes se utilizan como mapa que permite determinar con
precisio´n la localizacio´n tanto de tumores como de tejido sano a la hora de realizar un tratamiento de
radioterapia.
Estas te´cnicas se basan fundamentalmente en la deteccio´n de fotones y en las diferentes maneras en
los que estos se generan para realizar ima´genes y localizar tumores. Las mas conocidas son (Fig. 1.6)
tomograf´ıa computerizada (CT), tomograf´ıa por emisio´n de positrones (PET), imagen por resonancia
magne´tica (MRI), tomograf´ıa computerizada por emisio´n de single-photon (SPECT), gammagraf´ıa y
diferentes combinaciones de ellas.
Figura 1.6: Ima´genes tomadas con diferentes me´todos basados en fotones. Ima´gen tomada de Ref. [28]
Las ima´genes obtenidas por estos me´todos tienen una alta precisio´n que se ha ido perfeccionando a lo largo
de los an˜os, pudiendo llegar a obtener una representacio´n 3D extremadamente precisa de nuestro interior
empleando varias proyecciones 2D. Si combinamos la exactitud de estas ima´genes con el hecho de que
se utiliza la misma part´ıcula (foto´n) para obtener la imagen y para realizar el tratamiento conseguimos
minimizar el error.
Hoy en d´ıa, tanto para radioterapia convencional como para protonterapia el plan de tratamiento del
paciente se basa en ima´genes de xCT4, que consiste en un mapa de unidades de Hounsfield (HU) [7]
(ec. 1.4):






4definicio´n general que incluye los diferentes me´todos de imagen con fotones.
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donde µ es el coeficiente de atenuacio´n lineal promedio en un vo´xel5, µagua y µaire son los coeficientes de
atenuacio´n lineal para agua y aire respectivamente.
Cada esca´ner de xCT esta´ caracterizado por su propia curva de calibracio´n que permite convertir de HU
a densidad de electrones de un material conocido con una precisio´n aceptable. Para terapia con protones
adema´s se necesita un mapa de poder de frenado relativo (RSP) del material, es decir, el poder de





Para obtener un mapa RSP de una imagen xCT se han estudiado aproximaciones teo´ricas y experimen-
tales. La relacio´n teo´rica entre RSP y coeficiente de atenuacio´n (o HU) se estudio´ en el pasado [8] pero el
desarrollo matema´tico no era simple y la precisio´n de los resultados no era cl´ınicamente aceptable (±5 %).
El principal problema para relacionar RSP y HU es la diferencia en la dependencia en Z y Z/A de protones
y fotones que no resulta en una u´nica correspondencia entre RSP y HU, lo que provoca incertidumbre
en la estimacio´n del rango de protones. Actualmente se utilizan dos aproximaciones experimentales para
correlacionar RSP y HU, el me´todo estequiome´trico [9] y la calibracio´n polibinaria [10] con incertidumbres
entorno al 1-3 % en el rango de protones. Las fuentes de error para el ca´lculo de RSP se clasifican en 5
categor´ıas:
1. Incertidumbres en las ima´genes CT.
2. Incertidumbres en la fo´rmula estequiome´trica utilizada para calcular los valores CT teo´ricos.
3. Incertidumbres en la composicio´n del tejido humano, diferente al tejido estandard ICRU [11].
4. Incertidumbres en el potencial medio de ionizacio´n utilizado en la ecuacio´n de Bethe-Bloch.
5. Incertidumbres en la dependencia energe´tica RSP que no es tenida en cuenta en los algoritmos de
ca´lculo de dosis.
Estas incertidumbres se hacen ma´s cr´ıticas para o´rganos heteroge´neos que para los homoge´neos debido
al incremento de efectos de dispersio´n de protones. Perturbaciones en la dosis y la degradacio´n del pico
de Bragg son problemas t´ıpicos que se encuentran al tener dos materiales con diferente poder de frenado
[12], por ejemplo hueso y tejido blando.
Por tanto, usar xCT directamente para realizar los tratamientos utilizando protones no es viable de forma
directa debido a que lo que “ve” un foto´n al atravesar un volumen determinado es diferente a lo que “ve”
un proto´n al atravesar el mismo volumen. Esto se debe a que ambas part´ıculas interaccionan de forma
diferente a su paso por el cuerpo humano, los fotones se atenu´an y los protones se frenan , como vimos
en la seccio´n 1.1. Como mencionamos anteriormente, son necesarios me´todos de conversio´n de ima´genes
xCT a ima´genes basadas en RSP, que son viables para su uso en protonterapia, pero estos me´todos son
complejos y provocan incertidumbres de hasta el 3 % en la estimacio´n del rango de protones.
Se hace evidente que la forma ideal para proceder es determinar directamente el RSP y aqu´ı es donde
pCT6 juega un papel importante en f´ısica me´dica e imagen, ya que permite un ca´lculo directo del RSP a
partir de medidas de pe´rdida de energ´ıa de protones reduciendo la incertidumbre en el rango que alcanzan
los protones al 1 % o menos; adema´s de que la dosis depositada en el paciente durante un escaneo pCT
es unas 50 veces menor que con xCT.
1.4. Sistemas de pCT actuales y limitaciones.
Actualmente todos los prototipos existentes para pCT constan de dos partes: un sistema de seguimiento
para protones y un detector de energ´ıa residual. El objeto del cual se quiere obtener la imagen se coloca
entre el detector frontal y trasero del sistema de seguimiento y se rota entorno al eje vertical con el
objetivo de tomar varias proyecciones 2D (Fig. 1.7).
Desde 2007 hasta 2016 se han construido varios prototipos para pCT, utilizando habitualmente varios
detectores SSD (Silicon Strip Detector) para el sistema de seguimiento y diferentes tipos de calor´ımetros
de centelleo. Se agrupan todos en la siguiente Tabla 1.1.
5es la unidad cu´bica que compone un objeto tridimensional, equivalente a un pixel en 2D.
6Tomograf´ıa computerizada con protones, me´todo de adquisicio´n de ima´genes me´dicas utilizando protones.
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Figura 1.7: Representacio´n esquema´tica de los componentes de un esca´ner pCT. Sistema de seguimiento
(verde), detector de energ´ıa residual (amarillo) y objeto a escanear (azul). Imagen tomada de Ref. [7]













































































De momento la obtencio´n de ima´genes mediante pCT no es cl´ınicamente viable. Las limitaciones f´ısicas
principales provienen de la interaccio´n electromagne´tica con los electrones y nu´cleos del medio que causan
cambios erra´ticos en la direccio´n de los protones, dispersio´n; adema´s de que la pe´rdida de energ´ıa de los
protones esta´ sujeta a fluctuaciones y, como consecuencia, su rango tambie´n, straggling . Las interacciones
nucleares no son un factor f´ısico limitante, ya que a las energ´ıas que se utilizan en pCT (100-250 MeV) la
contribucio´n de interaccio´n nuclear es despreciable. El aspecto econo´mico tambie´n es un factor limitante,
debido a los altos costes que suponen las instalaciones de protonterapia actualmente.
2. Objetivo y medios
El objetivo principal de este trabajo es disen˜ar y realizar simulaciones Monte Carlo de dos experimentos
(que llamaremos CMAM y CEPA4) que se utilizara´n para el desarrollo de un prototipo de proto´n CT
utilizando instrumentacio´n desarrollada en f´ısica nuclear. Esta´ incluido dentro del proyecto “Protonthe-
rapy and Nuclear Techniques for Oncology” (PRONTO) con la colaboracio´n del Instituto de Estructura
de la Materia (IEM) del CSIC. Referencia PRONTO-CM B2017/BMD-3888 proyecto financiado por la
Comunidad de Madrid.
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A continuacio´n veremos con ma´s detalle las herramientas a emplear en la preparacio´n del experimento,
la toma de datos y el ana´lisis de estos.
2.1. Instrumentacio´n nuclear.
Para el disen˜o y desarrollo de los dos experimentos contamos principalmente con dos tipos de detectores
propiedad del grupo de f´ısica nuclear del IEM (CSIC), los Double-Sided Silicon Strip Detectors (DSSSD)
y el detector de centelleo CEPA4. Tambie´n contamos con la herramienta Geant4 [18] para llevar a cabo
simulaciones Monte Carlo de ambos experimentos y utilizaremos el programa ROOT [19] para realizar
el ana´lisis de datos de las simulaciones y obtener los mapas de energ´ıa que utilizaremos como ima´genes.
2.1.1. Detectores DSSSD’s.
Para el sistema de seguimiento de la trayectoria de los protones utilizaremos detectores de semiconductor
de Silicio multisegmentados (DSSSD) [14, 20], es decir, los contactos meta´licos que recogen la carga
generan segmentacio´n en forma de franjas horizontales y verticales independientes de 3×50mm2 formando
una superficie pixelada que nos permite conocer el punto en el que la part´ıcula incide en el detector. El
detector tiene un a´rea activa de 50× 50mm2 , esta dividido en 16 bandas horizontales y 16 verticales en
los electrodos delantero y trasero (o viceversa), siendo la superficie de cada p´ıxel de 3× 3mm2 (Fig. 2.1).
Figura 2.1: Imagen de ambas caras de los detectores de silicio multisegmentados (DSSSD). Imagen tomada
de Ref. [14]
Las part´ıculas cargadas, protones en nuestro caso, se frenan al pasar por el detector DSSSD y depositan
energ´ıa en e´l siguiendo la ecuacio´n de Bethe-Bloch. Al estar el detector polarizado, la energ´ıa depositada
en la zona de deplexio´n genera pares electro´n-hueco de forma proporcional a la cantidad de energ´ıa
depositada. Estos pares electro´n-hueco son recogidos en los extremos del detector y dan lugar a una
corriente ele´ctrica que se amplifica y se trata con la cadena electro´nica correspondiente.
En los experimentos CMAM y CEPA4 utilizamos varios detectores DSSSD de diferentes grosores. Los
ma´s finos, 60µm y 500µm los utilizamos como detectores ∆E, es decir, detectores en los que la part´ıcula
no deposita toda su energ´ıa con lo que no se frena completamente; se utilizan para hacer el seguimiento
de la trayectoria. El DSSSD mas grueso, 1mm, adema´s de realizar el seguimiento de las part´ıculas se
utiliza como detector E en el experimento CMAM, esto significa que posee suficiente grosor como para
recoger toda la energ´ıa restante de la part´ıcula y que esta se pare en su interior. No sucedera´ as´ı en el
experimento CEPA4, donde utilizaremos un centelleador grueso que se describira´ a continuacio´n.
2.1.2. Detector phoswich y CEPA4.
Un centelleador es un material que exhibe luminiscencia cuando la radiacio´n ionizante lo atraviesa. Un
detector de centelleo (Fig. 2.2) se forma cuando un material centelleador se une a un sensor de luz,
por ejemplo un tubo fotomultiplicador (PMT) o un fotodiodo. El PMT absorbe la luz emitida por el
centelleador y la re-emite como electrones por efecto fotoele´ctrico, estos electrones se multiplican en una
cadena de d´ınodos sometidos a una alta diferencia de potencial, produciendo una corriente ele´ctrica que
se trata con la correspondiente cadena electro´nica.
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Figura 2.2: Esquema de un detector de centelleo con el fotomultiplicador asociado. Imagen tomada de
Ref. [14]
La necesidad de tener un detector versa´til que pudiera detectar, tanto los fotones que provienen de
las desexcitaciones gamma en experimentos de estructura nuclear, como las part´ıculas cargadas que se
emiten, llevo´ al desarrollo de los detectores de centelleo tipo phoswich [12] (Fig 2.3) que consisten en
dos cristales centelleadores de alta resolucio´n acoplados en una estructura u´nica de modo sandiwch, uno
detra´s de otro, con una u´nica recoleccio´n de luz. A la hora de escoger el material centelleador para esta
configuracio´n debe tenerse en cuenta que los cristales deben de ser o´pticamente compatibles, es decir, el
segundo cristal debe ser transparente a la luz emitida por el primero. Nuestro phoswich esta´ construido
con dos materiales centelleadores de alta resolucio´n: LaBr3(Ce),
7 acoplado a un cristal del LaCl3(Ce),
cuyas caracter´ısticas se presentan en la siguiente Tabla (Tabla 2.2).
Tabla 2.1: Propiedades de cada cristal centelleador de LaBr3 y LaCl3.
Materiales
∆E/E







LaBr3(Ce) 2.9 63 16 380nm
LaCl3(Ce) 3.8 49 28 350nm
En lo que respecta al tiempo de respuesta, los tiempos de decaimiento del LaBr3 y LaCl3 son de 16ns y
28ns respectivamente, lo que nos permite tanto un elevado contaje como una buena resolucio´n en energ´ıa.
Como los materiales emiten fotones de distinta frecuencia y tienen un tiempo de respuesta distinto, el
pulso de medicio´n puede dividirse en dos componentes evento a evento, uno para cada material, tanto
para fotones como para protones.
Figura 2.3: Esquema del detector de centelleo en configuracio´n phoswich. Imagen tomada de Ref. [14]
Utilizando detectores phoswich se desarrollo´ el nuevo detector de alta resolucio´n para espectroscop´ıa de
rayos gamma y protones denominado CEPA4 (Califa Endcap Phoswich Array 4) (fig. 2.4) [13] que sirvio´
como prototipo de los detectores actuales que componen el detector CALIFA del experimento R3B de la
instalacio´n FAIR en Darmstadt (Alemania). Consiste en una agrupacio´n de 4 detectores phoswich con
una longitud de 4 cm de LaBr3 y 6 cm de LaCl3 , con un a´rea frontal de 2.7×2.7 cm2 acoplados a 4 tubos
fotomultiplicadores. La ventaja principal de este detector es su capacidad para frenar protones de hasta
200MeV [13].
7(Ce) significa que los cristales tienen impurezas de Cerio, por simplicidad en el resto del texto omitiremos esta nomen-
clatura.
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Figura 2.4: Esquema del detector CEPA4 mostrando el encapsulamiento de aluminio y teflo´n
(gris/traslucido), 4 cristales de LaBr3 (gris so´lido), 4 cristales de LaCl3 (rojo so´lido), 4 tubos fotomulti-
plicadores (verde traslu´cido). Imagen tomada de Ref. [14]
2.2. Herramientas computacionales.
La motivacio´n principal de este trabajo es explorar las aplicaciones de este tipo de instrumentacio´n,
detectores DSSSD y CEPA4, tomograf´ıa con protones (pCT). Para ello se han utilizado diferentes he-
rramientas computacionales con las que realizar simulaciones Monte Carlo de la interaccio´n de protones
con el sistema de detectores y fantoma8 que se ha disen˜ado, adema´s de analizar los resultados de estas
simulaciones y reconstruir las ima´genes de los fantomas.
2.2.1. Simulaciones Monte Carlo.
La aplicacio´n de me´todos de simulacio´n Monte Carlo consiste en reproducir la naturaleza estoca´stica
de ciertos procesos f´ısicos mediante el tratamiento de estos con algoritmos pseudoaleatorios. Estos algo-
ritmos parten de una distribucio´n de probabilidades sobre la que calculan una funcio´n de probabilidad
acumulativa y a cada evento le asignan nu´meros aleatorios entre 0 y 1 que determinan lo que sucede en
ese paso. En nuestro caso la distribucio´n de probabilidad viene dada por la interaccio´n radiacio´n-materia
que son los procesos f´ısicos relevantes al estudiar la respuesta de un detector a la radiacio´n incidente. El
motivo de utilizar este me´todo es que todos los procesos involucrados son probabil´ısticos.
El me´todo de Monte Carlo se utiliza con mucha frecuencia en simulaciones relacionadas con la f´ısica
nuclear y me´dica ya que podemos desde estudiar la respuesta de los detectores ante diferentes tipos
de radiacio´n hasta realizar ca´lculos de dosis en radioterapia, entre otras muchas aplicaciones. Fuera del
a´mbito de la f´ısica nuclear o medica sigue siendo un me´todo muy potente que se emplea en numerosas y
muy diversas aplicaciones, como por ejemplo, el disen˜o de planes de autoproteccio´n de edificios basados
en modelos de pa´nico de personas.
2.2.2. Herramienta de simulacio´n Monte Carlo Geant4.
Geant4 es un software gratuito [24], desarrollado en el CERN, implementado en C++, que nos permite
simular el paso de la radiacio´n a trave´s de un material utilizando el me´todo de Monte Carlo. Adema´s, nos
ofrece la posibilidad de disen˜ar geometr´ıas relativamente complejas y seguir con detalle las trayectorias
de las part´ıculas y su deposicio´n de energ´ıa a lo largo del material.
En nuestro caso queremos simular la energ´ıa que deposita un haz de protones al atravesar un sistema de
detectores con un fantoma entre ellos. Geant4 trata esta interaccio´n con una versio´n modificada de la
ecuacio´n de Bethe-Bloch.
Como vimos en la seccio´n 1.1.2 la interaccio´n ma´s relevante cuando un proto´n a energ´ıas entre 0−230MeV
atraviesa un material es aquella que proviene del poder de frenado electro´nico. Si definimos el poder de
frenado ma´sico9 en te´rminos de la seccio´n eficaz de dispersio´n inela´stica para colisiones con electrones
ato´micos (ec. 2.1)[4, 5]
1
ρ







8Elemento utilizado para el calibrado y testeo de equipos de imagen y que contiene, en su interior, elementos de carac-
ter´ısticas similares a los del organismo.
9El poder de frenado ma´sico elimina la dependencia con la densidad del material.
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donde E es la energ´ıa cine´tica inicial y T es la energ´ıa perdida por la part´ıcula incidente. El l´ımite de
integracio´n superior, Tmax , es la ma´xima energ´ıa perdida posible en una colisio´n inela´stica con un electro´n
ato´mico. N es el nu´mero de a´tomos (o mole´culas) por gramo de material y Z es el nu´mero de electrones
por a´tomo (o mole´cula).
Si asignamos a los electrones generados en el proceso de frenado del proto´n una determinada distribucio´n
de probabilidad que depende de su energ´ıa cine´tica, ρ(Te), la forma de esta distribucio´n dependera´ de
co´mo sean las colisiones proto´n-electro´n. Considerando los electrones del medio como electrones libres, la
distribucio´n de energ´ıa de los electrones emitidos sigue la distribucio´n de Landau-Vavilov: ρc(Te) =
k
T 2 .
Esto implica seleccionar una energ´ıa de corte de produccio´n de electrones secundarios (Tcut).
Introducir esta energ´ıa de corte implica, que por debajo de Tcut los electrones producidos son simula-
dos como una pe´rdida de energ´ıa cont´ınua de la part´ıcula incidente, y por encima de Tcut se genera
expl´ıcitamente el electro´n secundario y se estudia do´nde se deposita.
Para todos los modelos de ionizacio´n el valor ma´ximo de energ´ıa que puede transferirse a un electro´n
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donde nat es el nu´mero de a´tomos por unidad de volumen del material. Integrando la ecuacio´n 2.3
llegamos a la formula de Bethe-Bloch para pe´rdida de energ´ıa restringida (T < Tcut) (ec. 2.4) que adema´s
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(2.4)
donde re es el radio cla´sico del electro´n re = e
2/(4piε0mc
2), mc2 es la masa-energ´ıa del electro´n, nel es
la densidad electro´nica del material, I es el potencial medio de ionizacio´n del material, Z es el nu´mero
ato´mico del material, z es la carga del hadro´n en unidades de carga del electro´n, γ = E/mc2, β2 =
1− (1/γ2), Tup = min(Tcut, Tmax) , δ es la funcio´n de efecto de densidad, Ce es la funcio´n de correccio´n
de capa, S es el te´rmino de spin, E es la energ´ıa primaria, F corresponde a correcciones de orden mayor.
La ecuacio´n 2.4 es la que usa Geant4 para modelar la pe´rdida de energ´ıa de los protones a su paso por
los diferentes materiales en nuestras simulaciones.
A continuacio´n se va a explicar brevemente como funciona Geant4 a nivel de software. Cada run es todo
el ca´lculo de co´mo interaccionan en nuestra simulacio´n un nu´mero determinado de part´ıculas primarias,
cada event es lo que ocurre desde que se lanza una part´ıcula primaria que va interaccionado a trave´s del
material hasta que se absorbe o deja de interaccionar y los diferentes puntos consecutivos donde se calcula
co´mo interacciona esa part´ıcula son los steps. Los representamos esquema´ticamente en la siguiente Figura
(Fig. 2.5).
Figura 2.5: Esquema de jerarqu´ıa de run, event y step.
Para definir nuestra simulacio´n en Geant4 utilizamos 6 clases en C++, las 3 primeras son imprescindibles
y se denominan mandatory clases:
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DetectorConstruction: se define todo lo relativo a la geometr´ıa del sistema de detectores (jerarqu´ıa y
definicio´n de los volu´menes) y los materiales de los que esta´n compuestos. Los diferentes volu´menes
se definen a 3 niveles:
 So´lido: define las dimensiones de una figura geome´trica con el interior hueco. Pueden realizarse
diferentes operaciones (adicio´n, sustraccio´n, unio´n, etc.) entre los volu´menes so´lidos.
 Lo´gico: establece el material del que esta´ compuesto un volumen so´lido definido previamente.
 F´ısico: localiza un determinado volumen lo´gico en un punto del espacio y con una determinada
orientacio´n.
PhysicsList : se define toda la f´ısica a considerar en el proceso. En este caso utilizaremos paquetes
de f´ısicas predefinidos que incluyen principalmente las interacciones electromagne´ticas. Tambie´n
podemos seleccionar la longitud de produccio´n de electrones secundarios. Los diferentes procesos
f´ısicos pueden conectarse y desconectarse a voluntad para observar diferentes efectos.
PrimaryGeneratorAction: se definen las propiedades de la fuente primaria de la simulacio´n como
su posicio´n, el tipo, la energ´ıa, direccio´n, nu´mero de part´ıculas lanzadas, etc.
Despue´s tenemos tres clases opcionales que permiten decidir como se trata el flujo de informacio´n y que
se obtiene al final de la simulacio´n:
RunAction: se establece como se va a estructurar la informacio´n al principio la simulacio´n y cada
cuantos eventos se escribe informacio´n en disco.
EventAction: aqu´ı definiremos que´ informacio´n queremos guardar al final de cada evento, por ejem-
plo, calcular toda la energ´ıa depositada en el detector en ese evento, almacenarla en un canal y
tomarla como una cuenta.
SteppingAction: donde establecemos que´ tipo de informacio´n queremos que nos muestre el programa
en cada paso, pudiendo tener informacio´n sobre el tipo de part´ıcula, su energ´ıa, su posicio´n en el
volumen, que tipo de interaccio´n ha realizado, etc.
2.2.3. Herramienta de ana´lisis de datos ROOT.
ROOT es una potente herramienta gratuita, desarrollada en el CERN, implementada en C++ con la que
realizar ana´lisis de datos cient´ıficos de u´ltima generacio´n. Cuenta con una particular estructura de datos
organizada en Trees, Branches y Leaves que permite agrupar, identificar y analizar en Geant4 fa´cilmente
los datos obtenidos por medidas experimentales o simulaciones.
En nuestro caso, podemos organizar los datos de salida de nuestras simulaciones en Geant4 para obtener
ficheros directamente legibles y tratables por ROOT, lo que evidencia la sinergia entre los dos co´digos.
El resultado de cada simulacio´n se guarda en un Tree diferente, en el que las diferentes branches se
corresponden con las diferentes variables de intere´s: energ´ıa depositada, detector en el que se deposita la
energ´ıa, a´ngulo de dispersio´n, etc. Una vez tenemos esos datos de la simulacio´n hemos utilizado ROOT
para obtener las diferentes gra´ficas, histogramas, mapas de energ´ıa, mapas de cuentas, diferentes correc-
ciones sobre los datos obtenidos, etc. En definitiva, ROOT nos ha permitido analizar los datos de una
manera eficiente y ra´pida hasta llegar a obtener los resultados finales de este trabajo.
3. Disen˜o de los experimentos
El disen˜o de un experimento comienza con la idea que se quiere estudiar, en este caso, la viabilidad de
utilizar la instrumentacio´n nuclear descrita en la seccio´n 2 para comenzar a desarrollar un dispositivo de
imagen me´dica por proton CT. Para llevar a cabo esta idea se penso´ en realizar un primer experimento
que sirviese como prueba de concepto y puesta a punto de instrumentacio´n ba´sica (CMAM) y despue´s
un nuevo experimento que nos acercase mas al caso me´dico (CEPA4).
Una vez se tiene la idea, es necesario contabilizar en nu´mero de variables a tener en cuenta en el ex-
perimento, estudiarlas y analizarlas cuidadosamente; preparar la electro´nica asociada al experimento y
realizar varias simulaciones que nos permitira´n, tanto aprovechar de la forma ma´s eficiente posible los
tiempos de haz y tomar buenas medidas de los efectos que queremos observar, como predecir los resultados
que se van a obtener en los experimentos reales.
A continuacio´n se detallara´ el disen˜o de ambos experimentos, las diferentes variables a tener en cuenta y
co´mo se ha llegado a establecer los para´metros definitivos o´ptimos para la realizacio´n del experimento.
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3.1. Experimento CMAM.
Para realizar la prueba de concepto se utilizo´ el acelerador ta´ndem de tipo Cockrof-Walton del Centro de
MicroAna´lisis de Materiales (CMAM) [21] de la Universidad Auto´noma de Madrid, cuya energ´ıa ma´xima
para protones es de 10MeV . Conociendo la energ´ıa a la que se va a realizar el experimento se penso´ en
un sistema preliminar que consist´ıa en 2 detectores DSSSD delgados para realizar el seguimiento de la
trayectoria de los protones y poder reconstruir la imagen con protones, y un PAD, que es un detector de
Si de un grosor determinado que frenara los protones por completo (Fig. 3.1).
Figura 3.1: Esquema del disen˜o experimental preliminar del experimento CMAM
3.1.1. Intensidad y a´ngulo de dispersio´n.
El primer problema a tener en cuenta a nivel de disen˜o experimental es que la intensidad del haz de
protones proporcionado por CMAM para un haz estable era ∼ 1nA = 6.24 · 109 pps, demasiado alta
para que incidiera sobre nuestro equipo sin dan˜ar los detectores, que soportan hasta 106 pps. Adema´s,
la frecuencia de actualizacio´n o´ptima de nuestro sistema de adquisicio´n es de aproximadamente 1 kHz
y para minimizar el tiempo muerto lo ideal ser´ıa acercarnos lo mas posible a esos valores de intensidad.
Para solucionar este problema se opto´ por poner un blanco sobre el que los protones se dispersaran y
estudiar la intensidad de part´ıculas en funcio´n del a´ngulo dispersio´n Rutherford (θ) para elegir la posicio´n
de nuestros detectores.
Las restricciones espaciales a las que nos enfrentamos para elegir la ubicacio´n o´ptima de nuestros de-
tectores y as´ı obtener la intensidad deseada para nuestro experimento proven´ıan de las dimensiones de
la ca´mara de vac´ıo (Fig. 3.2) que se utilizar´ıa. Esta nos permitir´ıa ubicar los detectores a una distancia
ma´xima de 36.5 cm entre el blanco de dispersio´n y el primer detector DSSSD, y el centro de e´ste a un
a´ngulo ma´ximo de 24o con respecto a la direccio´n del haz principal.
Figura 3.2: Foto y dimensiones ma´ximas admitidas por la ca´mara de vac´ıo del CMAM para este experi-
mento.
Se utilizo´ el programa SRIM&TRIM [23] para estimar el nu´mero de part´ıculas dispersadas en funcio´n del
a´ngulo de dispersio´n a partir de una simulacio´n Monte Carlo lanzando 105 protones sobre un blanco de
47Ti de 50µm de grosor. De los resultados obtenidos se extrajo la distribucio´n angular de las part´ıculas
(Fig. 3.3) y se comprobo´ que segu´ıan la distribucio´n de Rutherford indicada en la ecuacio´n 3.1.
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Se desarrollo´ un co´digo en Matlab para analizar los datos y calcular la intensidad que llega al detector
en funcio´n de: la intensidad de part´ıculas del haz principal, la distancia al blanco de dispersio´n, el a´ngulo
que subtiende el centro del detector con el haz principal y la superficie del detector. Se obtuvo que
tendr´ıamos que seleccionar un a´ngulo mayor que el que nos permite la ca´mara para no poner en riesgo
nuestros detectores. Los resultados de nuestro ca´lculo y la comparacio´n con la curva teo´rica de la ecuacio´n
3.1 puede verse en la Figura 3.3.
Figura 3.3: Histograma del a´ngulo de dispersio´n cada part´ıcula del haz de protones al atravesar la la´mina
de 47Ti en comparacio´n con la distribucio´n de dispersio´n Rutherford (ec. 3.1).
En este caso particular podemos resolver la ecuacio´n anal´ıtica utilizando la herramienta detector loading
by elastic scattering de la web Nuclear Reaction Video Project [22] ya que conocemos las dimensiones
del detector, su orientacio´n, la intensidad inicial del haz, el tipo de proyectil y su energ´ıa, y el blanco
(material y espesor), podemos calcular el nu´mero de part´ıculas que llegan a nuestro detector. El resultado
se muestra en la siguiente Figura (Fig 3.4).
Figura 3.4: Ca´lculo del nu´mero de part´ıculas que llegan al primer detector por segundo para un blanco
de 50µm de 47Ti (azul) y 1.22µm de 209Bi (rojo).
Se comprobo´ de nuevo el blanco de 47Ti de 50µm, pero como podemos ver en la figura anterior, habr´ıa
que recurrir a a´ngulos de dispersio´n mayores de 40o para que no exista riesgo de deterioro en nuestros
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detectores (∆N < 106 pps). Esto no es factible debido a que el a´ngulo ma´ximo que admite nuestra ca´mara
de vac´ıo era 24o (ver Fig. 3.2).
Se penso´ entonces en recurrir a un material de menor Z o menor grosor, ya que eso disminuir´ıa la seccio´n
eficaz de dispersio´n Rutherford. En el laboratorio dispon´ıamos de la´minas de 209Bi de aproximadamente
1.22µm de grosor, consiguiendo una reduccio´n significativa del nu´mero de part´ıculas por segundo que
llegan al primer DSSSD, aproximadamente 104 pps, para el a´ngulo l´ımite de 24o, esto significa que ser´ıa
viable realizar el experimento en esas condiciones y que nuestro equipo no correr´ıa riesgos. Con lo que el
blanco final que utilizamos en el experimento es el 209Bi de 1.22µm de grosor. Tambie´n se ha estudiado
la pe´rdida de energ´ıa en la dispersio´n para 24o, siendo del orden de 0.01MeV .
3.1.2. Energ´ıa depositada en cada elemento del sistema.
Una vez establecemos la posicio´n correcta del equipo con respecto al haz de protones debemos estimar
la energ´ıa depositada en los diferentes detectores y en el fantoma con el fin de determinar los espesores
o´ptimos para nuestra medida. Utilizando el programa SRIM&TRIM [17] y considerando los detectores
como un volumen de Si de un grosor determinado y el fantoma como PVC (C2H2Cl)n obtenemos la
energ´ıa depositada en los diferentes elementos del sistema (Tabla 3.1).
Tabla 3.1: Energ´ıa depositada y energ´ıa restante para un haz de protones de 10MeV en los detectores y
fantoma del experimento CMAM. Calculado con SRIM&TRIM [17].
Material Edepositada (MeV ) Erestante (MeV )
Blanco de 209Bi + dispersio´n 0.01 9.99
DSSSD 1 60µm (Si) 0.53 9.46
Fantoma 500µm (PVC) 3.22 6.24
DSSSD 2 60µm (Si) 0.71 5.53
PAD (Si) Se frenan por completo si espesor > 200µm
En base a estos valores de energ´ıa depositada se tomo´ la decisio´n de aumentar el grosor del segundo
detector DSSSD a 1mm para as´ı frenar por completo los protones y simplificar el sistema eliminando el
detector PAD. Adema´s, se confirmo´ que la energ´ıa de los protones al salir del fantoma nos permit´ıa un
amplio margen en el disen˜o del patro´n que an˜adimos al fantoma.
3.1.3. A´rea efectiva de los DSSSD’s.
Debido a la inclinacio´n angular con respecto a la direccio´n perpendicular al DSSSD que adquieren los
protones tras dispersarse en el blanco de 209Bi ocurre que, si trazamos una l´ınea desde los extremos
laterales del DSSSD 2 hasta el centro dispersor, cortamos cierta superficie del DSSSD 1 (zona azul del
DSSSD 1 en la Fig. 3.5), esto significa que los protones que atraviesan esa regio´n del DSSSD 1 nunca
llegara´n al DSSSD 2, perdiendo su informacio´n. Definimos entonces el a´rea efectiva (zona roja del DSSSD
1 en la Fig. 3.5) del detector DSSSD 1 como la superficie que atraviesan todos los protones que impactan
en el segundo detector DSSSD.
Se realiza un estudio de esta a´rea efectiva para seleccionar la distancia ido´nea entre el blanco de dispersio´n
y el primer detector DSSSD /ve´ase Fig. 3.5). Utilizamos la distancia ma´xima que nos permite la ca´mara
de vac´ıo para nuestro ca´lculo, ya que cuanto ma´s nos alejemos del blanco de dispersio´n ma´s paralelos
llegara´n los haces de protones al 1er DSSSD.
Figura 3.5: Esquema del ca´lculo del a´rea efectiva (en rojo) de los detectores DSSSD respecto del punto
de interaccio´n del proto´n en el blanco de dispersio´n (se asume ser el punto central). Esquema no a escala.
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Obteniendo que el a´rea efectiva del DSSSD 1 es aproximadamente el 85.4 %, lo que se traduce en que los
protones que atraviesen los p´ıxeles laterales del 1er DSSSD no llegara´n al 2o DSSSD y observaremos un
pequen˜o efecto zoom en la imagen perdiendo visibilidad en los bordes del fantoma reduciendo as´ı nuestro
campo de visio´n ligeramente. Ser´ıa ideal colocar el sistema de detectores a mayor distancia del blanco de
dispersio´n para minimizar este efecto, pero debido a las restricciones de la ca´mara de vac´ıo, la distancia
ma´xima permitida es de de 36.5 cm.
3.1.4. Patrones de los diferentes fantomas.
Por u´ltimo nos queda decidir el material y las dimensiones de los diferentes fantomas y sus patrones, la
forma de estos y el nu´mero de fantomas diferentes. Las dimensiones del fantoma deb´ıan de ser, al menos,
igual al a´rea activa de los detectores DSSSD (5× 5 cm2) y quer´ıamos que el material de base fuera algu´n
tipo de pla´stico de aproximadamente 0.5mm de grosor, para tener una pe´rdida de energ´ıa medible pero
no excesiva, con lo que usamos la´minas de PVC con esas dimensiones.
Como vimos en la seccio´n 3.1.2 tenemos un margen de energ´ıa de aproximadamente 6MeV que es la
diferencia entre la energ´ıa restante de los protones al atravesar el PVC y el umbral de energ´ıa de los
detectores DSSSD (∼ 200 keV ). Esto nos permito´ utilizar la´minas finas de aluminio (0.2mm) (deposita
∼ 3.2MeV ) para elaborar los patrones que colocar´ıamos en la superficie del fantoma.
Una vez decidimos que la base del fantoma ser´ıa de 0.5mm de PVC y para el patro´n utilizar´ıamos
una la´mina de aluminio de 0.2mm tenemos que decidir que´ patrones de fantoma nos permiten estudiar:
la capacidad de nuestro sistema para diferenciar entre distintos materiales y la resolucio´n espacial de
nuestros detectores DSSSD. En cuanto al nu´mero de fantomas, podemos medir 4 diferentes ya que de los
3 d´ıas que dura el experimento, el primero se emplea para las calibraciones de energ´ıa de los detectores,
lo que nos deja 2 d´ıas con tiempo para medir con 2 fantomas por d´ıa.
El disen˜o final de los fantomas lo podemos ver en la Figura 3.6.
Figura 3.6: Disen˜o de los diferentes fantomas utilizados en el experimento CMAM: a) cruz, b) D4, c)
Derenzo y d) uniforme.
El fantoma cruz (a) nos proporciona una forma geome´trica de dimensiones conocidas que intentaremos
recuperar a partir del ana´lisis de datos de las energ´ıas depositadas en los detectores simulados. La cruz
fabricada en aluminio se an˜adio´ a la capa de 0.5mm de PVC y se coloco´ girada para evitar que sea
paralela a los p´ıxeles del detector DSSSD. Los grosores son: 0.5mm de PVC y 0.2mm de Al.
El fantoma D4 (b) nos permite estudiar la energ´ıa depositada en los detectores cuando los protones
atraviesan diferentes grosores y combinaciones de materiales en una sola medida experimental. Consta de
4 regiones circulares diferentes de 1 cm de dia´metro cada una: un hueco, en el que los protones pasan sin
depositar energ´ıa en el fantoma; una regio´n de 1mm de Al donde los protones se frenan completamente
en el fantoma; una zona en la que so´lo tenemos 0.2mm de Al; una regio´n en la que tenemos los mismos
espesores que en el fantoma cruz (0.5mm de PVC y 0.2mm de Al) y el cuerpo del fantoma de 0.5mm
de PVC.
El fantoma Derenzo (c) se utiliza para estudiar la resolucio´n espacial de nuestro dispositivo. Consta
de 3 filas de 3 agujeros huecos cada uno de 4, 6 y 8mm de dia´metro, separados esa misma distancia
horizontalmente como puede verse en la Figura 3.6.
Por u´ltimo, el fantoma uniforme se utiliza para realizar correcciones sobre los otros 3 fantomas, como
luego veremos ma´s en detalle.
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La manufactura de estos 4 fantomas tambie´n formo´ parte del trabajo. En Figura 3.7 podemos ver los
fantomas reales empleados en la medida experimental.
Figura 3.7: Fantomas reales que se utilizaron en el experimento.
3.1.5. Disen˜o experimental final CMAM.
Partiendo de un haz de protones de 10MeV y una intensidad de 1nA se ha establecido la distancia
adecuada entre el blanco de 209Bi y el primer detector, 36.5 cm, y el a´ngulo que subtiende con respecto
al haz principal de protones, 24o, teniendo en cuenta las restricciones de la ca´mara y la limitacio´n en
intensidad de nuestro sistema de detectores.
Se ha decidido el tipo y grosor de cada detector en base a un primer estudio de la energ´ıa depositada en
cada elemento del sistema experimental; reduciendo el nu´mero de detectores que se planteo´ inicialmente
al aumentar el grosor del segundo detector DSSSD a 1mm, lo que permite utilizarlo tanto para conocer
la trayectoria de los protones al salir del fantoma como para frenarlos por completo.
Por u´ltimo, se ha verificado que el a´rea efectiva del 1er detector para esta configuracio´n es suficiente para
realizar el experimento y se han decidido los patrones de los fantomas. Todo esto nos permite presentar
el disen˜o final del experimento (Fig. 3.8):
Figura 3.8: Esquema del disen˜o final del experimento CMAM. Blanco de 209Bi, detectores DSSSD de Si
y fantoma de PVC con patrones de Al. Esquema no a escala.
Este esquema sera´ el sistema de blanco, detectores y fantoma que construiremos para nuestra simulacio´n
Monte Carlo del experimento CMAM.
20
3.2 Experimento CEPA4. 3 DISEN˜O DE LOS EXPERIMENTOS
3.2. Experimento CEPA4.
El objetivo final de este trabajo consiste en estudiar la viabilidad de utilizar el detector CEPA4 [13], que
esta´ compuesto de 4 detectores tipo phoswich construidos uniendo LaBr3 de 4 cm ma´s LaCl3 de 6 cm
conectados a un mismo fotomultiplicador obteniendo as´ı una u´nica sen˜al de salida por cada phoswich,
como dispositivo para realizar imagen me´dica con protones. Con lo que, una vez disen˜ada y estudiada la
prueba de concepto propuesta en el experimento CMAM podemos continuar con el disen˜o del siguiente
experimento a simular, CEPA4.
En este experimento nos acercaremos ma´s al caso me´dico, disen˜aremos fantomas de dimensiones ma´s
realistas, espesores de varios cent´ımetros; y utilizaremos haces de protones a energ´ıas t´ıpicas para realizar
imagen me´dica, entre 100− 200MeV . A diferencia del experimento CMAM, un detector DSSSD grueso
no es suficiente para parar los protones tras atravesar el fantoma y es aqu´ı donde cobra relevancia el
detector CEPA4, que tiene capacidad para frenar completamente protones de hasta aproximadamente
200MeV [13].
El disen˜o preliminar de este experimento es similar al anterior, dos detectores DSSSD finos para obtener
la distribucio´n espacial de los protones y el detector CEPA4 que frena por completo los protones que salen
del 2o DSSSD (Fig. 3.9) proporcionando as´ı una forma de determinar la energ´ıa perdida en el fantoma.
Figura 3.9: Esquema del disen˜o experimental preliminar del experimento con CEPA4
3.2.1. Intensidad y a´ngulo de dispersio´n.
Actualmente no se ha establecido en que´ instalacio´n se realizara´ este experimento pero hay bastantes
probabilidades de que se realice en el Bronowice Cyclotron Centre (CCB) en Cracovia (Polonia) con lo
que se utilizara´ la intensidad del haz de protones de esta instalacio´n (∼ 1nA) [13] para hacer los ca´lculos
pertinentes.
Este experimento se realizara´ en aire, es decir, no estamos limitados por las dimensiones de una ca´mara
de vac´ıo, simplemente por las dimensiones de la instalacio´n y asumiremos que tenemos total libertad para
colocar el sistema en la posicio´n ma´s adecuada. Cuando el experimento se realice se tratara´ de ubicar
en una disposicio´n lo mas similar posible a la que establezcamos a partir de los ca´lculos y simulaciones
Monte Carlo que hemos realizado y que son presentados en este cap´ıtulo.
Al igual que en el experimento CMAM, la intensidad del haz es demasiado alta como para que el haz de
protones incida directamente sobre el equipo, por lo que recurriremos de nuevo a poner un blanco sobre
el que los protones se dispersen y colocaremos nuestro sistema a un cierto a´ngulo con respecto al haz
principal. Como no tenemos grandes limitaciones geome´tricas podemos posicionar nuestro sistema ma´s
lejos del blanco de dispersio´n que en el experimento del CMAM. Pondremos el 1er DSSSD a una distancia
de 1m del blanco de dispersio´n, cuanto ma´s nos alejemos del blanco ma´s paralelos llegara´n al sistema
de detectores los haces de protones que se producen despue´s de la dispersio´n Rutherford y menor sera´ la
reduccio´n de campo de visio´n que definimos previamente en el experimento CMAM.
En cuanto al material del blanco de dispersio´n utilizaremos 47Ti de 50µm [13] de grosor. Al ser los
protones ma´s energe´ticos, estar mas alejados del blanco de dispersio´n en este experimento que en el
experimento CMAM y tener la misma superficie activa de deteccio´n, necesitamos un blanco mas grueso
que el 209Bi de 1.22µm, para as´ı aumentar la seccio´n eficaz de dispersio´n Rutherford.
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De nuevo utilizamos la herramienta detector loading de la web Nuclear Reaction Video Project [22] para
calcular anal´ıticamente el nu´mero de part´ıculas que llegan a nuestro detector por segundo en funcio´n del
a´ngulo de dispersio´n (Fig. 3.10) para una energ´ıa del haz de 100MeV ya que ser´ıa la menor del rango
de energ´ıas de intere´s y resultar´ıa en una mayor seccio´n eficaz de dispersio´n Rutherford, con lo que si el
a´ngulo que determinemos es va´lido para esta energ´ıa, tambie´n lo sera´ para energ´ıas superiores.
Figura 3.10: Ca´lculo del nu´mero de part´ıculas que llegan al primer detector por segundo para un blanco
de 47Ti.
A la vista de la Figura 3.10, un a´ngulo de 20o o mayor ser´ıa suficiente para que la intensidad de part´ıculas
que llega a nuestros detectores no llegue a dan˜arlos y no cause problemas de excesivo tiempo muerto en
nuestro sistema de adquisicio´n. Al igual que en el experimento CMAM tambie´n se ha comprobado este
resultado anal´ıtico a partir de una simulacio´n Monte Carlo del programa SRIM&TRIM [23] y su posterior
tratamiento de datos con el algoritmo de Matlab mencionado en la seccio´n 3.1.1, obteniendo un resultado
aproximado de 120 pps, similar a lo obtenido anal´ıticamente para las mismas condiciones. Con lo que el
blanco establecido para el experimento sera´ una la´mina de 47Ti de 50µm y el sistema de detectores y
fantoma se colocara´ a una distancia de 1m del blanco de dispersio´n y a un a´ngulo de 20o con respecto al
haz principal. Tambie´n se ha estudiado la pe´rdida de energ´ıa en la dispersio´n para 20o, siendo del orden
de 0.3MeV .
3.2.2. Disen˜o del fantoma y energ´ıa del haz de protones.
El siguiente paso es determinar la energ´ıa del haz de protones y disen˜ar el fantoma que se va a utilizar. A
diferencia del experimento CMAM, en el que esta´bamos limitados por la energ´ıa ma´xima que pod´ıa alcan-
zar el acelerador de la instalacio´n, aqu´ı los factores que decidira´n la energ´ıa del haz son: las limitaciones
del detector CEPA4, las caracter´ısticas del fantoma y la posicio´n del pico de Bragg.
La limitacio´n del detector CEPA4 para frenar por completo protones de ma´s de 200MeV es inherente a
las propiedades f´ısicas (densidad, longitud, etc.) de los cristales de LaBr3 y LaCl3 que lo componen. Sin
embargo, se ha optado por colocar el detector CEPA4 de lado, es decir, de tal forma que los protones
que atraviesan nuestro sistema de detectores incidan directa y exclusivamente sobre los cristales de LaCl3
(veremos en la seccio´n 3.2.5 el esquema detallado), ya que esta configuracio´n es compatible con las
superficies efectivas del resto de detectores y simplifica el tratamiento de datos evitando tener que tratar
sen˜ales procedentes de dos centelleadores con distintas propiedades en el mismo fotomultiplicador. El
principal inconveniente de esta configuracio´n es que la energ´ıa ma´xima para que los protones se paren en
el detector baja a ∼ 160MeV . Aunque una de las principales ventajas de detector CEPA4 como phoswich
es la posibilidad de poder reconstruir la energ´ıa inicial de los protones sin que estos se paren en el detector
[13] debido a su configuracio´n de telescopio10, en este trabajo decidimos que los protones se paren en el
interior del detector para simplificar el ana´lisis.
10Configuracio´n de dos detectores, uno delgado y otro mas grueso que permiten la identificacio´n de part´ıculas y la
reconstruccio´n de su energ´ıa inicial.
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En cuanto a las caracter´ısticas del fantoma, se utilizara´ un cilindro fabricado de PMMA (C5O2H8)n
(ρ = 1.18 g/cm2) de 6 cm de dia´metro y 5 cm de altura (Fig. 3.11a)b)). Dentro del cilindro se realizara´n
dos perforaciones cil´ındricas de 1.5 cm de dia´metro que se rellenara´n de diferentes materiales: aire, agua
o alcohol. Por tanto, los protones tienen que tener energ´ıa suficiente para atravesar al menos 6 cm de
PMMA. Tambie´n, se pretende que el pico de Bragg se posicione al l´ımite del fantoma (Fig. 3.11c)) para
maximizar la sensibilidad a la energ´ıa de la imagen.
Figura 3.11: Esquema del disen˜o y dimensiones del fantoma: a) corte transversal en el centro del cilindro y
b) vista desde arriba. c) representacio´n esquema´tica de la posicio´n del pico de Bragg al l´ımite del fantoma.
Para conocer la energ´ıa mı´nima suficiente para atravesar ese grosor de PMMA y estudiar la posicio´n
del pico de Bragg para diferentes energ´ıas se ha utilizado la web nucleo´nica [26] obteniendo una energ´ıa
de aproximadamente 94MeV para atravesar el fantoma en su parte ma´s gruesa. Con lo que un haz de
protones 100MeV de energ´ıa (Fig. 3.12) sera´ suficiente para que los protones atraviesen el fantoma y se
paren en el primer cristal de LaCl3 del detector CEPA4. Tambie´n simularemos un haz de 150MeV para
estudiar la imagen cuando los protones se paran en el segundo cristal de LaCl3 una vez hayan atravesado
el primero.
Figura 3.12: Curva de Bragg calculado a partir de nucleo´nica para protones de 100MeV incidiendo sobre
PMMA. Se ve que el pico de Bragg queda a pocos mil´ımetros del borde del fantoma (60mm).
3.2.3. Energ´ıa depositada en el sistema.
Una vez se han decidido las energ´ıas del haz de protones hacemos un estudio previo de la energ´ıa depo-
sitada en cada elemento del montaje para el caso de energ´ıa ma´s baja, 100MeV (Tabla 3.2), utilizando
el programa SRIM&TRIM. El objetivo es determinar los grosores o´ptimos de nuestros detectores DSSSD
para el fantoma disen˜ado en la seccio´n anterior.
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Tabla 3.2: Energ´ıa depositada y energ´ıa restante para un haz de protones de 100MeV en los detectores
y fantoma del experimento CEPA4. Calculado con SRIM&TRIM.
Material Edepositada (MeV ) Erestante (MeV )
Blanco de 47Ti + dispersio´n 0.3 99.7
DSSSD 1 500µm (Si) 0.6 99.1
Fantoma 6 cm (PMMA) 75.8 23.3
DSSD 2 500µm (Si) 1.1 22.2
CEPA4 Se frenan por completo
Partiendo de un grosor de 500µm para los DSSSD del sistema vemos que la energ´ıa es mayor a 0.5MeV en
ambos detectores. Estos valores son adecuados ya que los protones no pierden mucha energ´ıa comparada
con su energ´ıa total, pero dejan suficiente energ´ıa en los detectores como para poder hacer un buen estudio
de la resolucio´n y superan el umbral donde suele aparecer el ruido electro´nico asociado a estos detectores.
Con lo que el grosor de los dos detectores DSSSD que utilizaremos sera´ 500µm.
3.2.4. Apertura angular del haz y a´rea efectiva de los DSSSD’s.
De igual forma que procedimos para el experimento CMAM vamos a estudiar el a´rea efectiva del DSSSD
1 para protones que impactan en el DSSSD 2 (Fig. 3.13) a la distancia de 1m que establecimos en la
seccio´n 3.2.1.
Figura 3.13: Esquema del ca´lculo del a´rea efectiva de los DSSSD.
Obtenemos que el a´rea efectiva del DSSSD 1 es aproximadamente 79 % lo que de nuevo se traduce en que
los protones que atraviesen los p´ıxeles laterales del DSSSD 1 no llegara´n al DSSSD 2 y observaremos un
pequen˜o efecto zoom en la imagen. Este valor sera´ un poco menor ya que no hemos tenido en cuenta la
posible desviacio´n de la trayectoria que pueden sufrir los protones en un fantoma de semejante grosor. Cabe
destacar que, si la instalacio´n nos lo permite, siempre podemos alejarnos ma´s del blanco de dispersio´n,
lo que aumentar´ıa el a´rea efectiva del detector.
3.2.5. Disen˜o experimental final CEPA4.
Asumiendo una intensidad de part´ıculas del haz de protones de 1nA y una distancia al blanco de dispersio´n
de 47Ti de 1m, se ha establecido un a´ngulo de 20o para tener una tasa de contaje de part´ıculas suficiente
sin que nuestro equipo corra riesgos.
Se ha disen˜ado el fantoma del experimento de forma que nos acerque ma´s al caso cl´ınico en taman˜o, forma
y densidad del cuerpo del fantoma como de los diferentes materiales que actu´an de patrones. Concluyendo
en un fantoma de PMMA cil´ındrico de 6 cm de dia´metro con dos huecos cil´ındricos rellenos de diferentes
materiales: agua, alcohol y aire.
En base a este fantoma se han escogido las posibles energ´ıas del haz, para que los protones lo atraviesen
completamente y se paren en el primer cristal de LaCl3 del detector CEPA4 (100MeV ) o bien, los
protones alcancen el segundo cristal de LaCl3 y se paren en este (150MeV ).
Con las energ´ıas del haz que hemos escogido, se ha podido realizar una primera estimacio´n de las energ´ıas
depositadas en nuestros detectores y en el fantoma, lo que nos ha permitido establecer el grosor de los
detectores DSSSD, 500µm que se encargara´n del seguimiento de las part´ıculas.
Finalmente se ha verificado que el a´rea efectiva del DSSSD 1 para esta configuracio´n es ligeramente menor
que para el experimento CMAM, aunque es suficiente para realizar el experimento. Todo esto nos permite
presentar el disen˜o final del experimento (Fig. 3.14):
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Figura 3.14: Esquema del disen˜o final del experimento CEPA4. Esquema no a escala.
Este esquema sera´ el sistema de blanco, detectores y fantoma que construiremos para nuestra simulacio´n
Monte Carlo del experimento CEPA4.
4. Simulaciones y ana´lisis de datos
Una vez hemos establecido la configuracio´n geome´trica de ambos experimentos y definido los diferentes
tipos de detectores que se van a utilizar, los materiales que componen el fantoma y los diferentes patrones
que utilizaremos, podemos proceder a generar simulaciones precisas de cada experimento que nos permitan
predecir los resultados que obtendremos en los experimentos reales.
A lo largo de las siguientes secciones detallaremos todo el proceso de simulacio´n y analizaremos los
resultados obtenidos para las simulaciones de ambos experimentos. Incluiremos la comparacio´n con los
resultados experimentales para el experimento CMAM, que ha sido el objeto de ana´lisis y trabajo de fin
de ma´ster de una compan˜era [17] y estudiaremos la viabilidad de utilizar el detector CEPA4 para obtener
imagen con protones.
4.1. Simulacio´n del experimento CMAM.
4.1.1. Implementacio´n de la geometr´ıa de la simulacio´n.
El primer paso para poder realizar simulaciones de co´mo interaccionan los protones al atravesar los dife-
rentes detectores y fantoma consiste en implementar por completo la geometr´ıa utilizando programacio´n
orientada a objetos en lenguaje C++. Los diferentes para´metros de intere´s son presentados en la Tabla
4.1.
Tabla 4.1: Para´metros relevantes para llevar a cabo la simulacio´n de la interaccio´n de un haz de protones
con nuestro sistema DSSSD 1 + fantoma + DSSSD 2 en el experimento CMAM.
Energ´ıa del haz 10MeV
No de part´ıculas lanzadas 106
Distribucio´n gaussiana del haz FWHM = 0.5 cm
Tipo de part´ıcula Protones
Blanco de dispersio´n 1.22µm de 209Bi
DSSSD 1 60µm de Si
Fantoma 500µm de PVC con patro´n de 200µm de Al
DSSSD 2 1mm de Si
Distancia blanco-DSSSD 1 36.5 cm
Distancia DSSSD 1-fantoma y fantoma-DSSSD 2 1.4 cm
A´ngulo de dispersio´n 24o
Construidos los detectores, establecidas las distancias y definidos los para´metros del haz de protones
podemos ver una representacio´n visual de la geometr´ıa simulada en la Figura 4.1.
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Figura 4.1: Visualizacio´n con QT [27] de la geometr´ıa de la simulacio´n Geant4 del experimento CMAM.
Blanco de dispersio´n (gris), DSSSDs (verde), fantoma (amarillo) y haz dispersado (azul).
4.1.2. Generacio´n de part´ıculas primarias. Haz de protones.
El generador de part´ıculas primarias es un haz de protones de 10MeV de energ´ıa que va en la direccio´n
del eje Z de nuestra geometr´ıa. La definicio´n de este haz es sencilla, sin embargo, nos encontramos un
problema al estudiar la dispersio´n de protones cuando colisionan con el blanco de dispersio´n. Ocurr´ıa que
la distribucio´n angular de los protones a la salida del blanco era correcta, pero la energ´ıa de los protones
tras la colisio´n no cambiaba, no respetaba la cinema´tica de la dispersio´n Rutherford.
Para solucionar este problema implementamos en nuestro generador de primarios de Geant4 un co´digo
que, bajo la premisa de que todas las part´ıculas sufr´ıan efectos de dispersio´n en el centro del blanco
de dispersio´n, calculaba el a´ngulo de dispersio´n de las part´ıculas en base a la distribucio´n de dispersio´n
Rutherford y asociaba la energ´ıa correspondiente en funcio´n del a´ngulo de dispersio´n del proto´n. Esta
energ´ıa tras la colisio´n se le´ıa de la tabla de valores de la curva cinema´tica de protones de 10MeV
incidiendo sobre un blanco de 209Bi calculada con relativistic kinematics calculator [25]. Detallaremos los
ca´lculos realizados a continuacio´n.
La ecuacio´n 3.1 nos daba la seccion eficaz de interaccio´n de Rutherford. Como so´lo nos interesa la
dependencia con el a´ngulo de dispersio´n θ, podemos relacionarla de forma sencilla con la probabilidad de
interaccio´n (ec. 4.1).





Donde Rand es un nu´mero aleatorio lanzado con una distribucio´n de probabilidad uniforme entre 0 y 1







Todos los a´ngulos vienen dados en el sistema de referencia centro de masas, con lo que debemos trans-







Donde Ap y At son los nu´meros ma´sicos del proyectil y el blanco respectivamente. Teniendo los a´ngulos
en el sistema laboratorio calculamos el a´ngulo ϕ con una distribucio´n de probabilidad uniforme entre 0 y
2pi (ya que estamos utilizando coordenadas esfe´ricas) y a partir de estos a´ngulos y la distancia del blanco
al DSSSD 1 obtenemos los vectores unitarios (~ux, ~uy, ~uz) que nos establecen la direccio´n de salida del
proto´n simulado y le asignamos un valor a su energ´ıa cine´tica dado por curva cinema´tica.
En la Figura 4.2 podemos ver co´mo se ajustan los valores de energ´ıa de nuestra simulacio´n a la curva
teo´rica de la que se leen los datos y como se ajusta la distribucio´n angular de los protones generados a la
distribucio´n de Rutherford.
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Figura 4.2: Superior Izquierda: Distribucio´n angular de los protones simulados comparados con la curva de
dispersio´n Rutherford. Superior derecha: Curva cinema´tica de los protones simulados al salir del blanco de
dispersio´n comparados con la curva cinema´tica teo´rica, a partir de 80o vemos como los puntos simulados se
alejan de la curva teo´rica, esto se debe a que el espesor recorrido en el blanco de dispersio´n es muy grande
y la energ´ıa depositada en este comienza a ser relevante. Inferior : Curva cinema´tica teo´rica obtenida de
[25].
Tras comprobar que nuestro co´digo calcula correctamente la dispersio´n Rutherford restringimos el rango
angular en θ y ϕ a los a´ngulos que subtiende nuestro detector DSSSD 1, para optimizar nuestro tiempo
de computacio´n.
Por otro lado, el haz de part´ıculas facilitado por la instalacio´n CMAM tiene una anchura de aproximada-
mente 0.5 cm de dia´metro con lo que para implementar esto en nuestro generador de primarios utilizamos
un co´digo que establece la posicio´n X e Y, es decir, la posicio´n en el plano transversal a la direccio´n
del haz principal (eje Z), lanzando un nu´mero aleatorio siguiendo una distribucio´n Gaussiana en ambas
direcciones X e Y de FWHM = 0.5 cm11.
4.1.3. Adquisicio´n de datos.
Teniendo programada la geometr´ıa, la f´ısica involucrada y el generador de part´ıculas primarias, so´lo queda
establecer co´mo y que´ datos queremos guardar en disco para ser analizados posteriormente.
Si recordamos aqu´ı la nomenclatura empleada en la Figura 2.5, comenzamos por el RunAction donde
establecemos que al principio del Run inicialice el Tree de ROOT y cree el archivo en disco, despue´s
definimos las diferentes branches y las vamos llenando con las variables que queremos, al final abrimos el
archivo, guardamos la informacio´n de los eventos y cerramos el archivo. En el EventAction establecemos
las variables que queremos guardar: energ´ıa a la salida del blanco incluyendo la dispersio´n y las pe´rdidas
por ionizacio´n, a´ngulo de dispersio´n (θ), nu´mero del evento, multiplicidad12, canal13 y energ´ıa depositada;
y llenamos el Tree evento a evento. Finalmente en el SteppingAction definimos que para cada paso nos
presente el volumen f´ısico en el que se encuentra la part´ıcula, su canal y la energ´ıa que ha depositado,
adema´s del a´ngulo de dispersio´n y la energ´ıa despues de la colisio´n al salir del blanco de dispersio´n, para
as´ı poder comprobar que la dispersio´n de Rutherford que hemos implementado funciona correctamente.
Ya tendr´ıamos configurados todos los aspectos de la simulacio´n. Procedemos a lanzar 106 part´ıculas y a
lo largo de las siguientes secciones analizaremos y trataremos los datos obtenidos de las simulaciones.
11FWHM son las siglas en ingle´s de anchura a mitad de altura de la distribucio´n Gaussiana.
12Llamamos multiplicidad al nu´mero de volu´menes sensibles diferentes que atraviesa la part´ıcula a lo largo del evento.
13Llamamos canal al nu´mero que hemos asignado a cada volumen diferente para identificarlo.
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4.2. Resultados CMAM.
Al finalizar la simulacio´n se genera el Tree de ROOT que definimos en la seccio´n anterior con la informacio´n
de cada evento distribuida en 6 ramas diferentes (Fig. 4.3).
Figura 4.3: Ejemplo del fichero que contiene los datos estructurados en un Tree de una simulacio´n y sus
6 ramas diferentes.
Estos datos pueden visualizarse directamente, pero para observar los efectos deseados hemos creado una
macro de ana´lisis de datos en ROOT que nos permitira´ obtener los espectros de energ´ıa en los diferentes
detectores, obtener los mapas de colisiones y de energ´ıas en cada DSSSD y obtener la imagen final de
cada patro´n teniendo en cuenta diversas correcciones que detallaremos a continuacio´n.
Ya que el proceso de ana´lisis de datos es similar para los 4 fantomas, los procesos complejos se detallara´n
para el fantoma cruz e iremos presentando y discutiendo los resultados para los diferentes fantomas a
medida que avancemos en el texto.
4.2.1. Energ´ıa depositada en el sistema.
La informacio´n ma´s relevante que podemos obtener de las simulaciones es la energ´ıa depositada en cada
elemento del sistema. En concreto, lo que detectaremos en el experimento real sera´ el espectro de la
energ´ıa depositada en los detectores, que es lo que utilizaremos para reproducir la imagen del patro´n del
fantoma.
Tratando los datos obtenidos de la simulacio´n Geant4 podemos extraer la energ´ıa depositada en cada
elemento del sistema y representar el espectro que obtendr´ıamos. Se ha utilizado una resolucio´n en energ´ıa
de los detectores DSSSD de ∆EE = 9.7 %. En la Figura 4.4 podemos ver el espectro obtenido para los
diferentes fantomas.
Figura 4.4: Espectro de energ´ıa depositada simulado en cada elemento del sistema del experimento CMAM
para el fantoma cruz (superior izquierda), D4 (superior derecha), Derenzo (inferior izquierda) y uniforme
(inferior derecha).
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Calculamos, aplicando un ajuste gaussiano a los diferentes picos del espectro, las energ´ıas correspondientes
a los picos de los diferentes espectros obtenidos utilizando cada fantoma, ver Tabla 4.2.










0.007 0.007 0.007 0.007
DSSSD 1 0.493 0.493 0.493 0.493
Fantoma 3.076 3.076 3.076 3.076
Al tras PVC 3.176 3.180 - -
Al sin PVC - 2.073 - -
1mm Al - 9.484 - -
DSSSD 2 3.238 / 6.407
3.230 / 6.418
7.427 / 9.481
6.409 / 9.485 6.408
Los protones van atravesando diferentes materiales a lo largo de su camino a trave´s de nuestro sistema de
detectores y fantoma. El blanco de dispersio´n y el DSSSD 1 es comu´n para las distintas configuraciones
pero el fantoma y su patro´n cambian en cada una de ellas, con lo que, para cada patro´n obtendremos
un espectro determinado de energ´ıas en el DSSSD 2 que dependera´ del material y grosor que hayan
atravesado los protones.
En la Figura 4.4 podemos ver que el u´nico espectro que realmente se diferencia del resto es el que
contiene la energ´ıa depositada en el DSSSD 2. Vamos a destacar el ma´s complejo de ellos, el espectro
correspondiente al fantoma D4, que es el que posee mayor nu´mero de espesores diferentes y, por tanto
mayor nu´mero de picos que identificaremos en la Figura 4.5. Los picos que se encuentran a una energ´ıa
similar en los espectros de los otros 3 fantomas se corresponden con protones que han atravesado el mismo
material y grosor que vamos a etiquetar a continuacio´n.
Figura 4.5: Espectro simulado de energ´ıa depositada en el DSSSD 2 utilizando el fantoma D4 con la
identificacio´n del origen de cada pico (material atravesado por los protones) basa´ndonos en la energ´ıa
depositada en cada pico expuesta en la Tabla 4.2.
Como podemos ver en la Figura 4.5, el pico que se encuentra a energ´ıas mas bajas (3.230MeV ) se
corresponde con la energ´ıa depositada en el DSSSD 2 de aquellos protones que han atravesado la regio´n
de 0.5mm de PVC seguida del patro´n de 0.2mm de Al. El siguiente pico (6.418MeV ) se corresponde
con los protones que han atravesado la zona donde so´lo hay PVC (0.5mm) seguido del pico a 7.427MeV
que es consecuencia de los protones que atraviesan u´nicamente la la´mina de 0.2mm de Al. Por u´ltimo,
los protones que atraviesan el hueco depositan la mayor energ´ıa en el detector, 9.481MeV , cabe destacar
que los protones que pasan por la regio´n de 1mm de Al se frenan en el fantoma, con lo que no dejan
registro alguno en el DSSSD 2.
Se obtuvieron los espectros correspondientes a las 32 bandas de cada detector DSSSD para los 4 fantomas
diferentes y as´ı poder comparar la similitud de los espectros simulados con los experimentales en tiempo
real durante la realizacio´n del experimento. A continuacio´n presentamos como ejemplo so´lo las 32 bandas
correspondientes al fantoma D4 (Fig. 4.6) donde las diferencias observadas se deben a que las diferentes
bandas registran la energ´ıa de protones que han pasado por distintas partes del fantoma.
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Figura 4.6: Espectros simulados de las 32 bandas del DSSSD 2. 16 verticales (izquierda) y 16 horizontales
(derecha).
4.2.2. Multiplicidad.
Es posible que los protones al atravesar cualquiera de los detectores DSSSD pasen por dos o ma´s p´ıxeles
distintos, en nuestra simulacio´n, cada p´ıxel tiene asignado un nu´mero de canal, con lo que podemos
estudiar este efecto. Definiremos como multiplicidad del evento en los DSSSD al nu´mero p´ıxeles diferentes
atravesados del mismo DSSSD. Si obtenemos el histograma de multiplicidad (ver Fig. 4.7) comprobaremos
que, del total de eventos que interaccionan con el DSSSD 1, el 99 % lo hacen con multiplicidad 1 y en el
DSSSD 2 interaccionan con multiplicidad 1 el 93 %.
Figura 4.7: Histograma de multiplicidad de eventos en cada DSSSD. DSSSD 1 (izquierda) y DSSSD 2
(derecha).
4.2.3. Mapas de colisiones.
De ahora en adelante definiremos mapa como un histograma bidimensional cuyas coordenadas X e Y se
corresponden con los p´ıxeles de los detectores DSSSD, y su coordenada Z toma diferentes valores: energ´ıa,
nu´mero de colisiones, etc; en funcio´n de lo que deseemos representar. El primer mapa que queremos
visualizar es el mapa de colisiones de los detectores DSSSD, que nos indica el nu´mero de protones que
han atravesado cada p´ıxel del detector (Fig. 4.8).
Figura 4.8: Mapa de colisiones del DSSSD 1 (izquierda) y DSSSD 2 (derecha) para la simulacio´n empleando
el fantoma cruz.
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Llama la atencio´n que la distribucio´n no es uniforme ni tampoco forma c´ırculos conce´ntricos desde el centro
del detector, esto ocurre debido a la dispersio´n Rutherford que tiene lugar en el blanco de dispersio´n. La
regio´n con mayor contaje de part´ıculas se situ´a a la izquierda (zona ma´s cercana al haz principal) y a
medida que nos desplazamos hacia la derecha (nos alejamos del haz principal) el nu´mero de part´ıculas
por p´ıxel va disminuyendo hasta alcanzar el valor mı´nimo en el extremo derecho del detector, acorde con
la distribucio´n angular de Rutherford ∝ 1
sin4(θ/2)
.
Por otro lado, utilizaremos la definicio´n de multiplicidad y el hecho de que predominan los eventos de
multiplicidad 1 (como vimos en la seccio´n 4.2.2) para imponer condiciones de coincidencia, es decir, so´lo
estudiaremos la energ´ıa depositada de los protones que interactu´en con un u´nico p´ıxel de cada detector.
Adema´s, esto nos hace descartar aquellos eventos en los que el proto´n no interacciona con ningu´n detector
o so´lo lo hace con el primero.
Imponer condiciones de coincidencia permite estudiar el a´rea efectiva de deteccio´n del DSSSD 1 y co-
rroborar si las predicciones realizadas en la seccio´n 3.1.3 eran correctas. Para ello, obtenemos el mapa
de colisiones del DSSSD 1 bajo condiciones de coincidencia (Fig. 4.9 derecha) y lo compararemos con
el mapa de colisiones sin coincidencia (Fig. 4.9 izquierda) verificando que los protones que atraviesan el
DSSSD 1 muy cerca de los bordes no llegan al DSSSD 2. Obteniendo un 87.5 % de a´rea efectiva frente al
85.4 % predicho en la seccio´n 3.1.3. Estos mapas de colisiones son similares para los 4 fantomas diferentes.
Figura 4.9: Mapa de colisiones del DSSSD 1 (izquierda). Mapa de colisiones del DSSSD 1 bajo condiciones
de coincidencia (derecha).
4.2.4. Mapas de energ´ıa.
Ahora nos interesa estudiar la energ´ıa depositada en cada p´ıxel de nuestros detectores DSSSD con lo que
vamos a obtener los mapas de energ´ıa de los dos detectores (ver Fig. 4.10).
Figura 4.10: Mapa de energ´ıa depositada en DSSSD 1 (izquierda) y en DSSSD 2 (derecha) para la
simulacio´n usando el fantoma cruz. Tener en cuenta que las escalas en el eje Z son diferentes ya que la
energ´ıa depositada en el primer DSSSD es mucho menor.
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Los efectos de la dispersio´n Rutherford aparecen en las Figuras anteriores, ya que si el nu´mero de part´ıculas
que llegan a una regio´n del detector es mayor, tambie´n lo es la energ´ıa depositada en detectores en la
misma regio´n porque es energ´ıa total integrada. Para corregir este efecto dividimos los mapas de energ´ıa
entre los mapas de colisiones obtenidos previamente para cada detector. Obtenemos as´ı un mapa de la
energ´ıa depositada promedio por part´ıcula en cada p´ıxel del detector resultando un mapa uniforme para
el DSSSD 1 con una energ´ıa de ∼ 0.5MeV (Fig. 4.11 izquierda) y a un mapa donde pueden identificarse
las regiones de PVC (verde ∼ 6.4MeV ) y las de PVC + Al (azul ∼ 3.2MeV ) del fantoma cruz.
Figura 4.11: Mapas de energ´ıa depositada promedio por part´ıcula en DSSSD 1 (izquierda) y DSSSD 2
(derecha) para la simulacio´n empleando el fantoma cruz.
Para tratar de obtener la imagen deseada (mapa de energ´ıa depositada en el fantoma) tenemos que utilizar
las energ´ıas depositadas en los pixeles de ambos detectores, con lo que finalmente formaremos un mapa
de la suma de energ´ıas depositada por part´ıcula para los 4 fantomas diferentes (Fig. 4.12).
Figura 4.12: Mapas de suma de energ´ıa depositada en ambos detectores por part´ıcula para cada fantoma:
cruz (superior izquierda), D4 (arriba derecha), Derenzo (inferior izquierda) y uniforme (inferior derecha).
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Con el fin de acentuar ma´s la diferencia entre el cuerpo de PVC del fantoma y los diferentes patrones se
utilizo´ el mapa de suma de energ´ıas por part´ıcula para el fantoma uniforme para normalizarlos (mediante
divisio´n directa) (Fig. 4.13). Para ello dividimos cada mapa por el correspondiente del fantoma uniforme.
Figura 4.13: Mapas de la suma de energ´ıa por part´ıcula corregidos con el fantoma uniforme: cruz (iz-
quierda), D4 (centro) y Derenzo (derecha). La escala del eje Z es la relacio´n con respecto al fantoma
uniforme.
Los mapas presentados en la Figura anterior no permiten extraer informacio´n cuantitativa de utilidad
ya que son adimensionales, con lo que su uso se limita a que visualmente ofrecen un mejor contraste,
sobretodo para el fantoma cruz. A lo largo del siguiente apartado se realizara´ un ana´lisis cuantitativo
completo, con el que obtendremos ima´genes de la energ´ıa depositada en el fantoma que dara´n informacio´n
sobre la densidad electro´nica y por tanto permitan diferenciar tejidos sanos de tumores.
4.2.5. Imagen de transmisio´n.
Las dimensiones de nuestro fantoma permiten tratarlo de forma bidimensional, por tanto, definimos el
plano imagen como la regio´n del espacio donde se encuentra nuestro fantoma, que es justo en el punto
medio de los dos detectores. Hasta ahora, los mapas obtenidos a partir de los datos simulados no se
encuentran en el plano imagen, con lo que necesitamos proyectar la imagen pixelada de los detectores
DSSSD sobre el plano imagen. A esto lo llamaremos imagen de transmisio´n.
Para obtener la imagen de transmisio´n contamos con la informacio´n del p´ıxel de entrada14 y el p´ıxel de
salida15. Tambie´n sabemos la posicio´n del fantoma, justo en el punto medio entre los dos detectores. Con
esta informacio´n podemos calcular el punto medio entre la posicio´n de entrada y de salida y proyectar
el mapa de energ´ıas en ese punto. Adema´s, como conocemos que la energ´ıa inicial del haz es 10MeV
podemos representar en los mapas la energ´ıa depositada en el fantoma, calculada como la inicial menos
las pe´rdidas en ambos detectores. En la Figura 4.14 presentamos las 3 ima´genes de transmisio´n obtenidas
para los diferentes fantomas que poseen patro´n.
Figura 4.14: Ima´genes de transmisio´n de la energ´ıa depositada en el fantoma para los patrones cruz
(izquierda), D4 (centro) y Derenzo (derecha).
14El p´ıxel que atraviesa el proto´n cuando pasa por el DSSSD 1.
15El p´ıxel que atraviesa el proto´n cuando pasa por el DSSSD 2 tras atravesar el fantoma.
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El hecho de que trayectorias con distinto a´ngulo depositen diferente energ´ıa en el fantoma incluso para
una distribucio´n uniforme de material, hace que sea necesaria una correccio´n de uniformidad que resultara´
en un mapa de energ´ıa depositada en el fantoma en el plano imagen. Esta es la utilidad de la medida con
el fantoma uniforme. El mapa de la suma de energ´ıas por part´ıcula del fantoma uniforme no es uniforme
debido al a´ngulo de la trayectoria, como se acaba de explicar. Para uniformizarlo calcularemos su imagen
de transmisio´n, despue´s obtendremos el valor promedio de energ´ıa del cuadrado central de 2× 2 pı´xeles
y normalizaremos la imagen de transmisio´n con respecto a ese valor. Con ese mapa del fantoma uniforme
normalizado en el plano imagen corregiremos las ima´genes de transmisio´n de los otros 3 fantomas. En la
figura 4.15 podemos ver como se uniformiza sensiblemente el fondo de la imagen para los 3 fantomas con
patro´n al aplicar esta correccio´n.
Figura 4.15: Ima´genes de transmisio´n de la energ´ıa depositada en el fantoma corregidas.
Llama la atencio´n la regio´n correspondiente al c´ırculo de 1mm de Al (fantoma D4, patro´n inferior
derecho), los protones que se frenan en esa zona no llegan al DSSSD 2 con lo que el promedio de energ´ıa
depositada en el fantoma es mucho ma´s sensible a las part´ıculas que llegan con un a´ngulo de inclinacio´n
elevado y atraviesan el u´ltimo detector por los p´ıxeles que corresponden a las coordenadas del c´ırculo
grueso de aluminio. Este efecto produce que, en lugar de ver un a´rea de color rojo que indica que los
protones depositan su energ´ıa restante en el fantoma, veamos un so´lo p´ıxel con energ´ıa de ∼ 9.5MeV .
Adema´s, el hecho de que el p´ıxel no este´ cubierto en su totalidad por la superficie de aluminio de 1mm
de grosor tambie´n afectara´ a la energ´ıa depositada en esa regio´n.
Al calcular la imagen de transmisio´n notamos que, si el p´ıxel de entrada y de salida no ten´ıan las mismas
coordenadas, la posicio´n del proto´n en el plano imagen pod´ıa ser el punto medio entre dos p´ıxeles con lo
que se penso´ que si aumenta´bamos el nu´mero de bines del mapa podr´ıamos conseguir una mejora de la
resolucio´n de la imagen sin perder informacio´n. En la Figura 4.16 podemos ver el resultado que obtenemos
al duplicar la granularidad de la imagen, pasando de 16× 16 a 32× 32 p´ıxeles de 1.5× 1.5mm.
Figura 4.16: Ima´genes de transmisio´n de la energ´ıa depositada en el fantoma corregidas, con una granu-
laridad de 32× 32.
Las ima´genes presentadas en la Figura 4.16 son las ma´s precisas y con mejor resolucio´n que hemos
conseguido para el experimento CMAM, atendiendo a estos resultados analizaremos cada fantoma por
separado.
El fantoma cruz nos va a permitir conocer como de fiel es la imagen obtenida a la geometr´ıa que se ha
programado dentro de la simulacio´n Geant4. Calcularemos las dimensiones de la cruz conociendo que los
34
4.2 Resultados CMAM. 4 SIMULACIONES Y ANA´LISIS DE DATOS
p´ıxeles son de 1.5 × 1.5mm y el brazo de la cruz tiene 3 p´ıxeles de ancho en diagonal y 15 p´ıxeles de
largo. En la Tabla 4.3 se comparan las dimensiones implementadas en la simulacio´n con las inferidas a
partir de la imagen.
Tabla 4.3: Para´metros programados en la simulacio´n comparados con los calculados a partir de las ima´-
genes de transmisio´n para el fantoma cruz.
Como se puede apreciar, las dimensiones inferidas de la imagen de transmisio´n son muy similares a las
programadas en la simulacio´n, diferencia´ndose en 0.5mm en el caso del ancho del brazo y 0.2mm para el
caso de la longitud del brazo. La energ´ıa depositada en el fantoma coincide con las predicciones realizadas
en la seccio´n 3.1.2 y con los histogramas de la seccio´n 4.2.1. La precisio´n de estos resultados dista mucho
de la aplicacio´n directa de este dispositivo en el campo me´dico, pero si es u´til como prueba de concepto
ya que nos confirma que podemos distinguir relativamente bien las formas de materiales con distinta
densidad, espesor y nu´mero ato´mico. Esto significa que, a nivel me´dico ser´ıa viable la distincio´n de la
forma y contraste de los diferentes o´rganos y tumores aunque habr´ıa que realizar pruebas experimentales
con condiciones ma´s pro´ximas a casos me´dicos.
El fantoma D4 nos permite identificar visualmente los diferentes materiales y espesores que forman el
fantoma, adema´s de conocer la energ´ıa depositada en e´l. Si no conocie´ramos previamente la disposicio´n
geome´trica de los diferentes patrones pero s´ı conocemos que son: hueco, 1mm y 0.2mm de Al y 0.2mm
de Al + 0.5mm de PVC junto con un cuerpo de fantoma de PVC podr´ıamos adjudicar la posicio´n de
los patrones de la siguiente manera: la menor energ´ıa depositada se corresponder´ıa con el hueco, con lo
que estar´ıa en la parte superior derecha; la mayor energ´ıa depositada coincidir´ıa con la regio´n que tiene
mayor espesor y por tanto, la capacidad para parar las part´ıculas en su interior, con lo que el mil´ımetro
de aluminio se encontrar´ıa en la parte inferior derecha; las regiones de Al + PVC y so´lo Al se ubicar´ıan
en la zona inferior izquierda y superior izquierda respectivamente, ya que a mayor espesor mayor energ´ıa
depositada. Este resultado junto con el del fantoma cruz nos dice que adema´s de conocer la forma del
patro´n, podr´ıamos identificar el material que compone los diferentes patrones, lo que significa a nivel
me´dico que podr´ıamos identificar el tipo de o´rgano, tumor o tejido que han atravesado las part´ıculas al
hacer la imagen.
De nuevo destaca la parte inferior derecha del fantoma D4, correspondiente con el patro´n de 1mm de Al,
en ella los protones se frenan por completo en el fantoma con lo que existen ciertas regiones del detector
a la que no llegan part´ıculas, produciendo esos huecos que distorsionan la imagen. En el a´mbito me´dico
puede significar que si el paciente es demasiado grueso, o si el ca´lculo de la energ´ıa del haz de protones es
erro´neo y la energ´ıa no es suficiente para atravesar al paciente por completo en ciertas zonas, la imagen
se distorsionar´ıa y no aportar´ıa informacio´n u´til en esa regio´n.
Por u´ltimo, el fantoma Derenzo nos permite estudiar la resolucio´n espacial de nuestros detectores. De
nuevo compararemos los dia´metros de los diferentes c´ırculos y las distancias entre estos (ambas medidas
en el eje horizontal) inferidas de la imagen con las implementadas en el co´digo (ver Tabla 4.4).
Tabla 4.4: Comparacio´n de los para´metros programados en la simulacio´n y los calculados a partir de las
ima´genes de transmisio´n obtenidas para el fantoma Derenzo.
Debido a la forma circular del patro´n Derenzo no es posible definir de forma precisa las dimensiones de
estos, ya que generan una regio´n “sombreada” que dependiendo de su posicio´n en el fantoma se desplaza
hacia el lado izquierdo o derecho. Esto ocurre debido a que la geometr´ıa del sistema favorece que los
haces de protones que llegan perpendiculares al fantoma sean los que pasan por el centro del detector
y, a medida que nos alejamos del centro, los haces adquieren cierta inclinacio´n y producen la sombra
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anteriormente mencionada. Si llevamos estos resultados al a´mbito me´dico se traducen en que no es viable
utilizar una apertura angular del haz como la que tenemos y a esta distancia tan corta, ser´ıa adecuado
utilizar un sincrotro´n y un haz muy fino que realice diferentes barridos a la zona de la que se pretende
extraer la imagen se solucionar´ıa este problema. Au´n as´ı este sistema puede utilizarse como precursor de
un sistema ma´s sofisticado de imagen, siendo este uno de los objetivos del trabajo. Cabe destacar que los
dia´metros utilizados se decidieron en base a la realizacio´n de varias simulaciones hasta se que establecio´
la distancia adecuada para obtener una buena imagen.
A la vista de los resultados anteriores, realizamos una nueva simulacio´n del fantoma Derenzo con 3 filas
de 3 c´ırculos cada una de dia´metros y separaciones: 1.5mm, 2mm y 3mm para la fila superior, central e
inferior respectivamente (Fig. 4.17 izquierda). Como resultado obtenemos una imagen n´ıtida que confirma
que al aumentar la granularidad a 32× 32 p´ıxeles podemos distinguir con claridad separaciones de hasta
3mm entre los patrones de nuestro fantoma. Si estudiamos el espectro unidimensional de energ´ıa de la
banda horizontal que incluye los c´ırculos de 1.5mm de dia´metro (Fig. 4.17 derecha) podemos observar
los 3 picos correspondientes a los diferentes agujeros, confirmando que podemos distinguir separaciones
de hasta 1.5mm. Este fantoma no se incluyo´ en el experimento real debido a que lo tuvimos en cuenta
tras realizar el experimento real.
Figura 4.17: Derecha: fantoma Derenzo simulado para c´ırculos con dia´metros y separaciones de 1.5mm,
2mm y 3mm para la fila superior, central e inferior respectivamente. Izquierda: proyeccio´n unidimensional
de la energ´ıa depositada en el fantoma para la fila superior de c´ırculos (y = 9).
4.2.6. Calibraciones de energ´ıa y resultados experimentales.
De cara al experimento real utilizamos las simulaciones para obtener la energ´ıa depositada en los detec-
tores DSSSD con el objetivo de seleccionar las energ´ıas adecuadas para realizar la calibracio´n y utilizar
estos valores para asociarlos a los picos de los espectros reales. La geometr´ıa de la simulacio´n es la misma
que en la seccio´n 4.2 eliminando el fantoma. Se lanzaron varios haces de part´ıculas con energ´ıas de entre
1 y 10MeV en pasos de 1MeV y se estudio´ la energ´ıa depositada en ambos DSSSD en cada caso (Tabla
4.5).
Tabla 4.5: Energ´ıa depositada en DSSSD 1 y DSSSD 2 para energ´ıas entre 1 y 10MeV .











En base a estos valores se acordo´ que los ma´s o´ptimos para hacer la calibracio´n ser´ıan: 3, 4, 6, 8 y 10
MeV . Este ca´lculo fue de gran ayuda para poder tomar decisiones para el experimento.
El ana´lisis de los datos reales y la obtencio´n de las ima´genes de transmisio´n reales del experimento
CMAM que presentaremos al final de esta seccio´n para compararlas con los resultados experimentales
fue realizado por la compan˜era I. Posadillo [17]. En la Figura 4.18 podemos ver y comparar las ima´genes
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de transmisio´n que se han obtenido como resultado del experimento real y de las simulaciones de este
trabajo.
Figura 4.18: Comparacio´n de ima´genes de transmisio´n simuladas (fila superior) con las obtenidas del
experimento real CMAM (fila inferior) tomadas de la Ref. [17].
Como podemos ver en la Figura anterior, las ima´genes simuladas se ajustan bastante bien a las obtenidas
del experimento real, tanto en dimensiones como en energ´ıa depositada, teniendo en cuenta que las
simulaciones se acercan ma´s al caso ideal y que las imperfecciones de las ima´genes reales son inherentes
al experimento. Cabe destacar que algunas bandas del DSSSD 1 y del DSSSD 2 no estuvieron operativas
durante el experimento debido a problemas te´cnicos. Para el fantoma D4 comparamos la imagen con
granularidad 16×16 debido a que no se ha obtenido la imagen con mayor granularidad en el experimento
real.
4.3. Simulacio´n CEPA4.
Una vez terminado todo el trabajo relacionado con el experimento CMAM continuaremos con las si-
mulaciones del experimento CEPA4, que involucra una mayor energ´ıa de los protones incidentes para
acercarnos al caso me´dico real, un fantoma ma´s complejo y de forma tridimensional y un detector ma´s,
CEPA4, que nos permite frenar por completo protones de las energ´ıas que vamos a utilizar. Los diferentes
para´metros de intere´s los presentamos en la Tabla 4.6.
Tabla 4.6: Para´metros relevantes para llevar a cabo la simulacio´n de la interaccio´n de un haz de protones
con nuestro sistema DSSSD1 + fantoma + DSSSD 1 + CEPA4.
Energ´ıa del haz 100 y 150MeV
No de part´ıculas lanzadas 106
Distribucio´n gaussiana del haz FWHM = 0.5 cm
Tipo de part´ıcula Protones
Blanco de dispersio´n 50µm de 47Ti
DSSSD 1 y DSSSD 2 500µm de Si
Fantoma (seccio´n 3.2.2) Cilindro complejo de 6 cm de dia´metro de PMMA
CEPA4 (seccio´n 2.1.2) Conjunto de 4 centelleadores phoswich
Distancia blanco-DSSSD 1 100 cm
Distancia DSSSD 1-fantoma y fantoma-DSSSD 2 2 cm
A´ngulo de dispersio´n 20o
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Con todo lo anterior implementado en el co´digo podemos ver una representacio´n visual de la geometr´ıa
simulada en la Figura 4.19.
Figura 4.19: Visualizacio´n con QT [27] de la geometr´ıa de la simulacio´n Geant4 del experimento CE-
PA4. Blanco de dispersio´n (gris), DSSSD (verde), fantoma (amarillo), haz dispersado (azul), CEPA4
LaCl3(amarillo) y CEPA4 LaBr3 rojo.
Para las simulaciones del experimento CEPA4 nos basamos en las realizadas en la seccio´n 4.1 para
el experimento CMAM. Hemos utilizado el mismo algoritmo para reproducir la curva cinema´tica de la
dispersio´n Rutherford adaptado a las energ´ıas y materiales de este experimento, y el mismo co´digo que nos
genera una distribucio´n espacial gaussiana del haz, ambos detallados en la seccio´n 4.1.2. La programacio´n
de la adquisicio´n de datos tambie´n sera´ similar a la expuesta en la seccio´n 4.1.3 teniendo en cuenta que
tenemos un mayor nu´mero de elementos en nuestro sistema.
4.4. Resultados CEPA4.
Se han realizado simulaciones con 2 energ´ıas diferentes: 100MeV para que los protones se paren en el
primer cristal de LaCl3 y el pico de Bragg sea ma´s cercano al fantoma, y 150MeV para que los protones
se frenen por completo en el segundo cristal de LaCl3.
Para cada una de las energ´ıas hemos rellenado los huecos cil´ındricos que actu´an como patrones con dos
combinaciones diferentes de material: alcohol-agua y aire-agua, empleando siempre PMMA como cuerpo
del fantoma (ver propiedades en Tabla 4.7).





Adema´s, cada simulacio´n la hemos corregido de dos formas diferentes: a partir de los datos de la simulacio´n
de un fantoma totalmente uniforme y utilizando un fantoma cuyos huecos cil´ındricos esta´n rellenos de






















Correccio´n huecos de aire
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Mediante el programa de ana´lisis de datos en ROOT obtendremos los diferentes espectros de energ´ıa
en cada detector, los mapas de colisiones y energ´ıa en ambos DSSSD y la imagen final de transmisio´n
correspondiente a cada patro´n corregida de forma similar a como corregimos las ima´genes del experimento
CMAM. A lo largo de las siguientes secciones detallaremos los diferentes procesos con ejemplos del fantoma
de alcohol-agua de 100MeV e iremos discutiendo los resultados finales para el resto de configuraciones
que hemos mencionado. En todas las ima´genes que presentaremos, el patro´n de alcohol o agua sera´ el
patro´n que aparece a la izquierda en los diferentes mapas y el patro´n que ocupa la parte derecha del mapa
estara´ compuesto por agua.
4.4.1. Energ´ıa depositada en el sistema.
Tratando los datos de la simulacio´n Geant4 generamos los espectros de energ´ıa depositada en cada
elemento del sistema. Habiendo programado la resolucio´n de energ´ıa de los detectores DSSSD como
∆E
E = 9.7 % y la del detector CEPA4 como
∆E
E = 2 % obtenemos los siguiente espectros para los diferentes
fantomas y energ´ıas (ver Fig. 4.20).
Figura 4.20: Espectro de energ´ıa depositada simulado en cada elemento del sistema del experimento
CEPA4 para una energ´ıa de 100MeV (fila superior) y 150MeV (Fila inferior); y para un patro´n de
alcohol-agua (columna izquierda) y aire-agua (columna derecha). La energ´ıa depositada en el blanco de
dispersio´n, DSSSD 1 y DSSSD 2 son inferiores a 1.5MeV y se ven solapadas en la parte izquierda del
espectro.
La simetr´ıa cil´ındrica tanto del cuerpo de PMMA del fantoma como de los huecos que rellenamos de
material en su interior producen la energ´ıa depositada en cada material no se aproxime a una distribucio´n
gaussiana entorno a un valor fijo (como ocurr´ıa en el experimento CMAM), sino que se distribuye como
un continuo de energ´ıa que tiene su pico en la zona donde la energ´ıa depositada es ma´xima, es decir,
donde atraviesa el mayor espesor de ese material.
Si nos fijamos en los espectros del detector CEPA4 y de la energ´ıa depositada en el fantoma, ocurre que se
hace dif´ıcil diferenciar exactamente los distintos tipos de material debido a que, por su forma cil´ındrica,
no se produce un cambio abrupto de un material a otro, es ma´s bien una transicio´n suave. Lo que ocurre
es, por ejemplo, que a medida que nos acercamos desde el centro del fantoma al cilindro relleno de agua
el espesor de PMMA se va reduciendo y el espesor de agua va en aumento y cuando pasamos el centro del
patro´n de agua el espesor de PMMA va aumentando en la misma medida que disminuye el de agua. Esto
se traduce en el espectro como un continuo de energ´ıa entre los picos correspondientes al grosor ma´ximo
de cada material, es decir, cuando el proto´n deposita mayor energ´ıa en ese material.
A continuacio´n identificaremos los picos del espectro ma´s complejo, que corresponde al fantoma de
150MeV con un patro´n de alcohol-agua (Fig. 4.21).
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Figura 4.21: Espectro correspondiente al fantoma con patro´n alcohol-agua con una energ´ıa de 150MeV .
1, 2 y 3 son los picos correspondientes a la energ´ıa depositada en el fantoma cuando el proto´n pasa
por PMMA + alcohol, PMMA + agua y so´lo PMMA respectivamente al atravesar el fantoma. 4, 5 y
6 son los picos correspondientes a la energ´ıa depositada en el primer cristal de LaCl3 cuando el proto´n
ha atravesado PMMA + alcohol, PMMA + agua y so´lo PMMA respectivamente al pasar a trave´s del
fantoma. 7, 8 y 9 son los picos correspondientes a la energ´ıa depositada en el segundo cristal de LaCl3
cuando el proto´n ha atravesado so´lo PMMA, PMMA + agua y PMMA + alcohol respectivamente al
atravesar el fantoma.
4.4.2. Multiplicidad.
Estudiamos los histogramas de multiplicidad (Fig. 4.22) para comprobar que´ cantidad de eventos del
total que interacciona con cada DSSSD lo hace con ma´s de un p´ıxel del mismo.
Figura 4.22: Histograma de multiplicidad de eventos en cada DSSSD. DSSSD 1 (izquierda) y DSSSD 2
(derecha).
Obtenemos que para el DSSSD 1 el 96 % de los eventos lo hacen con multiplicidad 1 y en el DSSSD 2
interaccionan con multiplicidad 1 el 95.1 %. Si comparamos con el experimento CMAM, apreciamos un
ligero descenso de nu´mero de eventos con multiplicidad 1 en el primer detector que se debe a que nuestro
detector tiene un grosor mucho mayor.
Tambie´n apreciamos un sensible ascenso de este tipo de eventos en el segundo detector multisegmentado.
Se debe principalmente tanto a que el grosor de este detector es menor que el del utilizado como DSSSD
2 en el experimento CMAM como a que los protones no se paran en este detector. En el experimento
CMAM los protones se paraban en el DSSSD 2 produciendo una alta dispersio´n lateral, lo que hace que
haya mayor nu´mero de eventos con multiplicidad mayor que 1.
4.4.3. Mapas de colisiones.
Los mapas de colisiones obtenidos en la simulacio´n de este experimento son similares a los del experimento
CMAM para ambos detectores DSSSD (Fig. 4.23).
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Figura 4.23: Mapa de colisiones del DSSSD 1 (izquierda) y DSSSD 2 (derecha) para el fantoma alcohol-
agua con 100MeV .
De nuevo podemos observar los efectos de la dispersio´n de Rutherford explicada en la seccio´n 4.2.3. Cabe
destacar que, en este experimento, las zonas que tienen similar contaje de part´ıculas siguen un gradiente
pra´cticamente horizontal. Mientras que en el experimento CMAM se parec´ıan ma´s a c´ırculos conce´ntricos
con el centro ubicado en la regio´n izquierda exterior al detector en este experimento, CEPA4, se aprecia en
menor medida esa curvatura debido a que el radio de las superficies conce´ntricas de dispersio´n Rutherford
es mayor porque nos encontramos a mayor distancia del blanco de dispersio´n.
Si imponemos de nuevo condiciones de coincidencia vemos que son coherentes con lo predicho en la
seccio´n 3.2.4 donde estudiamos el a´rea efectiva de los detectores DSSSD para este experimento (Fig.
4.24), perdiendo las bandas laterales del primer detector ya que los protones que las atraviesan no llegan
al detector CEPA4. El a´rea efectiva del DSSSD 1 estar´ıa entre 87.5 − 75 % ya que la segunda manda
lateral del detector se ve afectada pero no en gran medida por este efecto, siendo coherente con el 79 %
predicho en la seccio´n 3.2.4.
Figura 4.24: Mapa de colisiones del DSSSD 1 (izquierda) y mapa de colisiones del DSSSD 1 bajo condi-
ciones de coincidencia con DSSSD 2 (derecha).
4.4.4. Mapas de energ´ıa.
La energ´ıa depositada en cada p´ıxel de los detectores DSSSD nos permiten estudiar la trayectoria de los
protones al atravesar el fantoma y la energ´ıa depositada en el detector CEPA4 nos permite conocer la
energ´ıa restante del proto´n al salir del fantoma. En la Figura 4.25 podemos ver los mapas de energ´ıa
depositada en cada detector DSSSD.
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Figura 4.25: Mapa de energ´ıa depositada en DSSSD 1 (izquierda) y en DSSSD 2 (derecha) para el fantoma
alcohol-agua con 100MeV .
Los efectos de dispersio´n Rutherford son evidentes en las Figuras anteriores, debido a que si llegan mayor
nu´mero de part´ıculas a unas regiones que a otras la energ´ıa total depositada tambie´n sera´ mayor. Para
corregir este efecto de nuevo dividimos estos mapas entre los mapas de colisiones de los respectivos
detectores obteniendo los mapas de e energ´ıa promedio por part´ıcula. Resulta un mapa uniforme para el
detector DSSSD 1 con una energ´ıa de aproximadamente 0.650MeV (Fig. 4.26 izquierda) y un mapa donde
puede apreciarse una disminucio´n de la energ´ıa depositada en el detector a medida que nos alejamos de su
centro hacia los laterales para el DSSSD 2. Esto significa que la parte ma´s gruesa del fantoma se encuentra
alineada con el centro del detector con lo que los protones salen del fantoma con menor energ´ıa y depositan
ma´s energ´ıa en el detector. A medida que nos alejamos del centro el fantoma se hace cada vez ma´s fino,
los protones pierden menos energ´ıa en su interior y depositan menos energ´ıa al atravesar el DSSSD 2
(Fig. 4.26 derecha). Esto ser´ıa cierto para un fantoma uniforme, pero en las ima´genes presentadas en la
Figura 4.25 derecha y 4.26 derecha vemos como el gradiente de energ´ıa depositada que hemos descrito
anteriormente es ma´s grueso en la parte superior e inferior del fantoma que en la parte central, esto se
debe a que, aunque no somos capaces de distinguir por completo la forma de los patrones de alcohol y
agua esta´n presentes en esa zona (lo veremos en la Fig. 4.29) y producen el efecto descrito.
Figura 4.26: Energ´ıa promedio depositada por cada proto´n al atravesar el DSSSD 1 (izquierda) y DSSSD
2 (derecha) para el fantoma alcohol-agua con 100MeV .
Pese a que somos capaces de inferir una disminucio´n de espesor del fantoma a medida que nos alejamos
de su centro, no somos capaces de identificar au´n los materiales que rellenan los huecos cil´ındricos. El
siguiente paso consiste en incluir la energ´ıa depositada en el CEPA4 en nuestro ana´lisis, obteniendo un
mapa de la suma de energ´ıas depositada en cada evento en los 2 detectores DSSSD y en el CEPA4 (ver
Fig. 4.27).
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Figura 4.27: Suma de energ´ıa depositada por part´ıcula en los detectores DSSSD y CEPA4, para una
energ´ıa de 100MeV (fila superior) y 150MeV (fila inferior); y para un patro´n de alcohol-agua (columna
izquierda) y aire-agua (columna derecha).
Es destacable que al formar estos mapas de adicio´n de energ´ıas vemos una banda distorsionada horizontal
en el centro del detector, que se corresponde con la separacio´n de los cristales de LaCl3 del detector donde
no hay material sensible, con lo que la imagen de esa franja presentara´ distorsio´n. Tambie´n notamos que el
hueco que esta´ relleno de aire se hace ciertamente distinguible en estos mapas de suma de energ´ıa (columna
derecha de la Fig. 4.27, zona izquierda del mapa), esto se debe a que los protones pra´cticamente no pierden
energ´ıa al atravesar el cilindro de aire, lo que hace que la diferencia de energ´ıa con respecto al resto del
fantoma sea suficiente para poder distinguirlo en el mapa anterior. Au´n as´ı, no conseguimos distinguir
au´n los volu´menes de agua y alcohol (Fig. 4.27 columna izquierda).
4.4.5. Imagen de transmisio´n.
A continuacio´n se presentara´ en la Figura 4.28 la imagen de transmisio´n proyectada en el centro de nuestro
fantoma cil´ındrico y, como podemos ver, no se consigue una mejora significativa a la hora de distinguir las
regiones de alcohol y agua, de la base de PMMA de fantoma. Se hace patente que, de nuevo, necesitamos
una correccio´n de uniformidad que nos permita identificar los cilindros rellenos de distinto material al
PMMA.
Para ello realizamos una simulacio´n del mismo sistema con un fantoma totalmente uniforme de PMMA.
Utilizamos los resultados de esta simulacio´n para realizar una correccio´n de uniformidad similar a la que
describimos en la seccio´n 4.2.5 solo que en lugar de tomar 4 puntos del centro del detector utilizamos los
2 puntos mas cercanos al detector por la parte superior y los dos puntos ma´s cercanos al centro por la
parte inferior de la banda de separacio´n de los cristales del CEPA4.
Al aplicar esta correccio´n a nuestras ima´genes de transmisio´n conseguimos los resultados presentados en
la Figura 4.29, donde podemos ver como conseguimos diferenciar no so´lo la forma de los cilindros de
alcohol y agua, sino tambie´n podemos distinguir que´ cilindro esta´ compuesto por cada material ya que
podemos ver claramente que en un cilindro se deposita menos energ´ıa que en el otro, concluyendo que
la regio´n de menor deposicio´n de energ´ıa en el fantoma se corresponde con el alcohol para el conjunto
alcohol-agua o para el aire en el caso aire-agua.
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Figura 4.28: Ima´genes de transmisio´n de la energ´ıa depositada en el fantoma, para una energ´ıa de 100MeV
(fila superior) y 150MeV (fila inferior); y para un patro´n de alcohol-agua (columna izquierda) y aire-agua
(columna derecha).
Figura 4.29: Ima´genes de transmisio´n de la energ´ıa depositada en el fantoma corregidas por fantoma
uniforme de PMMA. Para una energ´ıa de 100MeV (fila superior) y 150MeV (fila inferior); y para un
patro´n de alcohol-agua (columna izquierda) y aire-agua (columna derecha).
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Ahora que somos capaces de distinguir las diferentes regiones del fantoma podemos aplicar la mejora de
granularidad de 16× 16 a 32× 32 p´ıxeles de 1.5× 1.5mm que detallamos en la seccio´n 4.2.5, ver Figura
4.30.
Figura 4.30: Ima´genes de transmisio´n de la energ´ıa depositada en el fantoma corregidas, con una granula-
ridad de 32 Ö 32 para una energ´ıa de 100MeV (fila superior) y 150MeV (fila inferior); y para un patro´n
de alcohol-agua (columna izquierda) y aire-agua (columna derecha).
Estas ima´genes son las ma´s precisas y con mayor granularidad que podemos conseguir con la instrumen-
tacio´n que se ha empleado en este trabajo. Lograr ser sensibles a diferencias en la deposicio´n de energ´ıa
de materiales tan similares en te´rminos de densidad como el agua, alcohol y PMMA, permitie´ndonos
distinguir tanto forma como tipo de material, utilizando un fantoma de geometr´ıa cil´ındrica implica que
nos encontramos un paso ma´s cerca de la aplicacio´n al caso cl´ınico.
Las dimensiones programadas en la simulacio´n para los cilindros que contienen el material que actu´a
como patro´n son de 3 cm de altura y 1.5 cm de dia´metro. Si las comparamos con las dimensiones inferidas
de la imagen de transmisio´n corregida: 3.15 cm de altura y 1.5 cm de dia´metro, vemos que existe un gran
acuerdo entre ellas con una precisio´n de ma´s del 95 %, aunque hemos de tener en cuenta que la geometr´ıa
es sencilla y tiene dimensiones paralelas a los p´ıxeles, si el patro´n fuera ma´s complejo encontrar´ıamos
cierto desacuerdo entre las dimensiones inferidas de la imagen de transmisio´n y las implementadas en la
simulacio´n.
Los resultados obtenidos representan que es viable (aunque au´n estamos lejos) la tomograf´ıa con protones
utilizando la instrumentacio´n que tenemos. Sin embargo, au´n nos encontramos lejos del caso cl´ınico ya que
la mı´nima incertidumbre que tenemos debida a la instrumentacio´n y la disposicio´n del sistema empleado
es de 1.5mm aunque este valor puede mejorarse enormemente a partir de un tratamiento ma´s complejo de
los datos obtenidos y ligeras modificaciones en nuestro sistema de detectores, como por ejemplo, utilizar
4 detectores DSSSD en lugar de 2, ubicando 2 delante del fantoma y 2 entre el fantoma y el detector
CEPA4. Adema´s, las ima´genes que hemos sido capaces de obtener en este trabajo son bidimensionales.
Podr´ıa realizarse una reconstruccio´n tridimensional de la imagen del objeto tomando varias proyecciones
girando el fantoma y desarrollando un algoritmo de reconstruccio´n de imagen tridimensional, pero eso




A lo largo de este trabajo se han realizado los ca´lculos necesarios para establecer el disen˜o que despues he-
mos utilizado en el experimento CMAM. Se ha decidido el grosor y material del blanco de dispersio´n, se ha
calculado la intensidad de part´ıculas en funcio´n del a´ngulo de dispersio´n de los protones en nuestro blanco
de 209Bi y se ha decidido el a´ngulo de dispersio´n o´ptimo donde ubicar nuestro dispositivo experimental
para que la intensidad de part´ıculas que llega a nuestro sistema de detectores sea lo suficientemente baja
como para no dan˜arlo y no exista un elevado tiempo muerto en nuestro sistema de adquisicio´n. Adema´s
se ha estudiado la energ´ıa depositada en los diferentes elementos del sistema para una energ´ıa del haz de
10MeV , lo que nos ha permitido seleccionar el grosor adecuado del fantoma y los detectores adema´s del
tipo de material del fantoma y su patro´n. Por u´ltimo, se ha calculado el a´rea efectiva del primer detector
DSSSD del montaje para establecer la distancia correcta entre el blanco de dispersio´n y este detector.
Hemos programado toda la geometr´ıa del experimento y se han realizado varias simulaciones Geant4
para el experimento CMAM que nos han permitido establecer la mejor configuracio´n para cada uno de
los 3 fantomas que poseen patro´n, permitie´ndonos estudiar la resolucio´n espacial de nuestros detectores
DSSSD, la sensibilidad ante las variaciones de energ´ıa depositada en funcio´n del grosor y material, y la
precisio´n a la hora de tratar de reconstruir la forma de un patro´n determinado. A partir de los datos
de estas simulaciones se han obtenido los espectros de energ´ıa depositada en cada elemento de nuestro
sistema, se ha estudiado la multiplicidad de los eventos y se han obtenido los mapas de colisiones y energ´ıa
depositada de los diferentes detectores. Utilizando toda esta informacio´n se ha desarrollado un algoritmo
de ana´lisis de datos, reconstruccio´n y correccio´n de ima´genes que nos han permitido obtener la imagen de
transmisio´n en el plano del fantoma con una granularidad de 32×32 p´ıxeles de 1.5×1.5mm, el doble que
la de nuestros detectores DSSSD. Sobre esta imagen podemos comprobar que se puede identificar tanto
la forma como el tipo de material y grosor que han atravesado los protones. Tambie´n se han simulado
las diferentes energ´ıas que se utilizaron para calibrar los detectores en el experimento CMAM y se han
comparado los resultados de las simulaciones con los resultados del experimento real, llegando a un buen
acuerdo.
En base a lo desarrollado para el experimento CMAM se ha aumentado la energ´ıa de los protones hasta
100−150MeV , se ha modificado la geometr´ıa del fantoma por una forma cil´ındrica tridimensional que nos
permita acercarnos ma´s al caso cl´ınico y se ha incluido el detector CEPA4 para poder parar los protones de
ese rango de energ´ıas. Se han calculado los diferentes para´metros relevantes en el disen˜o del experimento:
tipo de blanco y grosor, a´ngulo de dispersio´n, energ´ıa depositada en los diferentes detectores, a´rea efectiva
del primer detector DSSSD y distancias o´ptimas entre los diferentes elementos del sistema. Con toda esta
informacio´n se ha construido la simulacio´n Geant4 conforme al disen˜o establecido y se ha utilizando un
algoritmo de tratamiento de datos similar al utilizado en el experimento CMAM, obteniendo finalmente
la imagen de transmisio´n en el centro del fantoma cil´ındrico con una granularidad de 32× 32 p´ıxeles de
1.5 × 1.5mm. Pudiendo identificar sobre la imagen con cierta precisio´n tanto la forma de los patrones
de diferente material como el tipo de material del que se trata en funcio´n de la energ´ıa depositada en el
fantoma. En base a estos resultados podemos asegurar la viabilidad del futuro experimento real disen˜ado
y que, como las energ´ıa depositadas en los cristales de LaCl3 no supera en ninguno de los casos los
100MeV se podr´ıa colocar el detector CEPA4 de frente y que los protones se frenen por completo en los
cristales de LaBr3 que adema´s poseen mejor resolucio´n en energ´ıa que los de LaCl3.
Como continuacio´n de este trabajo se realizara´n ma´s simulaciones Geant4 del experimento CEPA4 que
involucren la rotacio´n del fantoma a diferentes posiciones y la programacio´n de un algoritmo de recons-
truccio´n de ima´genes mas sofisticado que nos permita llegar a una reconstruccio´n tridimensional del
fantoma utilizado. Tambie´n se desarrollara´ un sistema de detectores ma´s complejo, con 4 DSSSD (2 de-
lante del fantoma y 2 detra´s) en lugar de 2 como hemos hecho en este trabajo, esto permitir´ıa mejorar la
precisio´n del estudio de la trayectoria de los protones. La meta que se quiere alcanzar es el desarrollo de
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